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Accreditation

STANDARDS

A Norma Padi é reconhecida
pela ISQua (International Society for
Quality in Health Care), associagdo
parceira da OMS (Organizagdo
Mundial de Saude) e que conta
com representantes de instituicoes
académicas e organizagdes de

saude de mais de 100 paises.

A ISQua é a Unica sociedade
internacional para qualidade em
cuidados de saude que certifica
mundialmente organizagdes
acreditadoras e constata que os
padrées do Padi estdo entre os

melhores em nivel mundial.
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Ao longo de 70 anos, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diag-
nostico por Imagem (CBR) tem sido imprescindivel na entrega de
servigos que visem um atendimento de gualidade com seguranga
para a populagdo. Atuando em nivel nacional, o CBR tem protagoni-
zado d inovagdo na educacdo continuada, defesa profissional e nor-
matizagdes de qualidade em radiologia e diagndstico por imagem e
terapéutica, com reconhecimento internacional.

A especificidade e heterogeneidade dos servicos de imagem no
Brasil, implica na necessidade de metodologias que sejam coerentes
com as possiveis varidveis, permitindo que seu escopo sejo cumprido
por servicos de diferentes portes e regides do pais. Neste contexto,
comprometido com a seguranca da populacdo, desde 1992 o CBR tem
criado programas de gualidade, que estimulam o desenvolvimento
de uma cultura de melhoria continua da qualidade dos processos de
imagem, e garantem maior seguranga nos resultados dos exames
realizados cos servigos certificados.

O Programa de Acreditacéo em Diagndstico por Imagem (Padi)
foi embasado principalmente, nos conceitos de qualidade, segurancga
e exceléncia em consondncia com a valorizagdo da experiéncia acu-
mulada pelo CBR. A acreditacdo Padi, beneficia os pacientes em todo
o pais, por meio do incentivo & qualidade crescente da prdtica me-
dica na drea, e oferece aos servicos uma referéncia em acreditacdo
construida a partir da credibilidade e do conhecimento do Colégio.

O Padi certamente proporciona uma metodologia de facil com-
preensdo e viabilidade que servirdo como um guia para padronizacdo
dos processos, politicas bem conduzidas, desenvolvimento de recur-
sos humanos, adogdo de tecnologias adequadas para a efetividade
e eficiéncia dos processos e para a geracdo de uma cultura voltada a
segurancga do paciente.

£m nome de toda a Diretoria, o CBR agradece a todos os profissio-
nais e organizagdes que contribuiram para a revis@io e aprimoramen-
to dessa metodologia, que reflete a seguranca e melhoria dos servicos
em diagnostico por imagem em todo Brasil.

Mensagem
do Presidente

Dr. Valdair Muglia
Presidente do Colégio Brasileiro
de Radiologia e Diagnostico por Imagem (CBR)
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Agradecimentos

A qualidade em saude é multifatorial, ou seja, para se obter éxito depende-se
de uma série de componentes, atributos e dimensoes para identificagéo dos
aspectos institucionais que poderdo facilitar ou dificultar a obtencdo da quali-
dade pretendida. Para desenvolver uma metodologia de acreditacdo especia-
lizada em diagndstico por imagem, contemplando a diversidade desse pais
continental, é essencial a participacdo de diversos atores que representem
todas as partes interessadas.

A 5% revisdo da Norma Padi (Programa de Acreditagdo em Diagndstico por
Imagem), consistiu em um marco historico de contribuicdes e participagdo
de equipes multidisciplinares, assim como das organizagdes acreditadas
Padi, que auxiliaram com suas experiéncias. Foram mais de 100 contribuigbes
incluindo as manifestacdes na consulta publica realizada por profissionais
de diversas regides e especialidades em todo o Brasil. Os auditores da meto-
dologia Padi, também tiveram um papel importante para essa revisGo com
suas contribuicoes, fundamentadas em vasta experiéncia na aplicacdo da
metodologia. As comissdes de especialidades médicas do CBR, trouxeram o
olhar técnico e inovador, contribuindo para a sustentabilidade e factibilidade
da metodologia.

O sucesso deste projeto so foi possivel gragas ao apoio, a colaboracdo e a con-
fianga dessas pessoas que gentilmente cederam voluntariomente seu tempo
e conhecimento para agregar valor a esse trabalho. Por isso, gostariamos de
registrar aqui nossos agradecimentos.

Dr. Ruy Guimardes
Coordenador da Comissdo de Acreditagdo
em Diagndstico por Imagem (Cadi)
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O Colégio Brasileirode Radiologia e Diag-
noéstico por Imagem (CBR) € uma entidade
nacional que representa oficialmente a es-
pecialidade no Brasil ao reunir os médicos
em Radiologia e Diagnéstico por Imagem
e aqueles que utilizam um dos métodos do
CBR como atividade secunddria.

Entre os principais objetivos da entidade
estdo difundir conhecimentos cientificos,
defender a especialidade, estimular o aper-
feicoamento profissional e fundamentar
os principios de exceléncia dos métodos e
procedimentos de imagem diagndstica e
terapéutica.

Fundado em 1948, hoje o CBR possui 27
sociedades regionais filiadas, distribuidas
em todas as regides do pais, e soma cerca
de 10 mil médicos radiologistas associados.

O CBR ¢ filiado & Associacdo Meédica
Brasileira (AMB) associagdo civil de natu-
reza educativa, cientifica, cultural e social,
sem fins lucrativos, que representa os medi-
cos da especialidade de Radiologia e Ima-
ginologia. Juntamente com a AMB, o CBR
concede titulos de especialista e certificados
de dreas de atuagdo por meio de avaliagdes
anuais, fazendo com que os profissionais
precisem comprovar seus conhecimentos
tedricos e prdticos e possibilitando, assim,
um nivel de exceléncia cada vez maior para
a Radiologia no Brasil.

O Programa de Acreditagéo em Diag-
nostico por Imagem (Padi) surgiu em 2014,
embasado principalmente, nos conceitos
de qualidade, seguranca e exceléncia que
sempre nortearam as atividades do Colégio
Brasileiro de Radiologia e Diagndstico por
Imagem (CBR)

Além disso, em consondncia com a valo-
rizacdo da experiéncia acumulada pelo Co-
légio decorrente da atuagdo no Programa
de Selos e com os resultados alcancados até
entdo, a estruturacdo do Padi aconteceu
através de um grupo multidisciplinar que,
visando também o reconhecimento junto &
sociedade técnico-cientifica, definiu os prin-
cipais processos que compdem a prestagdo
de servigco em diagndstico por imagem.

Os principios e critérios sé&o desenvolvi-
dos com base nas melhores prdticas e nos
requisitos legais minimos, e conta com a
participacdo e revisdo de radiologistas re-
presentantes dos diferentes métodos, além
de contribuicdes de profissionais multidis-
ciplinares, de diversos servicos, comissoes
técnicas e sociedades parceiras do CBR.

A heterogeneidade dos servicos em
diagnostico por imagem no Brasil implica
na necessidade de uma avaliagdo que seja
coerente com as possiveis varidveis, per-
mitindo que seu escopo de requisitos seja
cumprido por servicos de diferentes portes
e regides do pals. Por isso, o Padi tem como
principal objetivo o incentivo da busca pela
exceléncia, com foco na qualidade dos exa-
mes e laudos e na seguranga do paciente,
independentemente do tamanho de sua es-
trutura fisica e de sua localizagdo regional.

©NORMA PADI | Versdo 2022 | Todos os direitos reservados

Essa busca pela qualidade pode ser
atingida por meio de subsidios educativos
e avaliagcdes objetivas e imparciais, que
no programa sdo realizadas por auditores
capacitados e gque somam experiéncia em
gestdo, operacdo e assisténcia na drea de
Radiologio e Diagndstico por Imagem.

A avaliagdo contempla as etapas que en-
volvem um exame de diagndstico por ima-
gem do agendamento ao recebimento do
laudo, passando pelo exame propriamente
dito, além de todo o processo de gestdo do
servico, sempre com foco na seguranca do
paciente..

MISSAO DO PADI
Incentivar e reconhecer o
cumprimento de requisitos de
seguranga, qualidade e sustentabilidade

por parte dos servicos de

Diagnostico por Imagem.

VALORES
DO PADI

Etica, Confidencialida-
de, Qualidade, Segu-
ranc¢a do paciente
Educagéo continuada,
Respeito as diversida-
des e culturas regio-
nais, Sustentabilidade

VISAO DO PADI

Ser o programa de referéncia nacional
em acreditac¢do reconhecido como diferencial
pelos servicos de Diagndstico por Imagem,
pela comunidade cientifica, 6rgdos
reguladores do sistema de
saude, operadoras de sadde

e pela populagdo.
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Esta Norma tem como objetivo definir
os critéerios minimos para acreditacéo do
sistema de gestdo da qualidade dos servi-
¢os em diagnaostico por imagem em todo o
Brasil, incluindo itens de orientag¢do para os
servicos candidatos e aos auditores externos
do Padi.

A Norma do Padi foi estruturada ba-
seada na trajetéria do paciente dentro do
servico em diagndstico por imagem, ini-

Nexos do Padi

ciando no agendamento de exames até sua
entrega final, considerando a seguranga e
qualidade dos processos, e respeitando as
necessidades e escolhas de cada paciente.
Formada por cinco principios, que abran-
gem além dos processos voltados para a
triade do paciente, como também proces-
sos voltados para a exceléncia na gestdo
critérios relacionados & infraestrutura.

Donabedian

Visao estratégica Servicos de Radiologia e Diagnostico por Imagem

PROCESSOS

RESULTADOS

A Norma é composta por principio e cri-
térios onde cada principio tem a descrigéo
do seu proposito, assim como os critérios
e itens de orientac¢do, quando aplicdveis.
Os principios ndo podem ser considerados
isoladamente pois consistem em uma
visdo sistémica do servico como um todo,
portanto, para a finalidade de acreditagdo,
todo o conteldo (principios e critérios) é ava-
liado, levando em consideragdo a estreita
interac@o entre 0s processos e o sistema que
envolve paciente-prestador de servico.

Para a exclusdo de algum critério ndo
aplicavel, o servico deve descrever a devida
justificativa e esta é avalioda durante a
auditoria.

O Padi considera um critério ndo aplica-
vel aquele que ndo faz parte do escopo do
servico de diagndstico por imagem a ser au-
ditado, guando devidamente comprovado.

Os critérios podem ser aplicados a qual-
quer porte de servicos em diagndstico por
imagem, independentemente do nudmero
de funciondrios, perfil de exames disponi-
bilizados e nuimero de exames realizados
€ aplicavel a servicos publicos, privados e
filantropicos que cumpram os requisitos de
elegibilidade descritos no Regulamento do
Padi.

©NORMA PADI | Versdo 2022 | Todos os direitos reservados

MEDICINA
NUCLEAR

il |

RADIOLOGIA RESSONANCIA

GERAL INTERVENCIONISTA MAGNETICA

1SN
\KN é
!ULTRASSONOGRAFIA TELERRADIOLOGIA

RESSONANCIA
MAGNETICA

A versdo 5 desta Norma foi acreditada em outubro de 2021 pela Znternational Society for Qua-
Uty 1n Haealthcare (ISQua), Unica sociedade internacional voltada para qualidade em cuidados
de saude, que certifica mundialmente organizagdes acreditadoras, e constata que os padrdes do
Padi estdo entre os melhores em nivel mundial reforcando o compromisso do Programa de Acre-
ditagcdo em Diagnostico por Imagem pela busca continua de padrdes que traduzam a qualidade
e seguranca dos servicos de diagnostico por imagem em todo o Brasil.
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As definicdes e abreviacdes desta Norma, Support): Suporte Avancado & Vida
estabelecem os conceitos adotados e reco- em Cardiologia.
nhecidos pelo Programa de Acreditacdo em

Diagnéstico por Imagem (Padi). Andlise critica: Atividade realizada

DEFINICOES €

ABREVIACOES

¢ Abrasso: Associagdo Brasileira de
Avaliacéo Ossea e Osteometabolismo.

¢ Agdo corretiva: A¢cdo tomada
para eliminar a causa de uma né&o
conformidade identificada ou outra
situacdo indesejavel. A acdo corretiva
é tomada para prevenir a repeticdo
da ndo conformidade.

Agdo imediata: Acdo de contengdo
para corrigir uma ndo conformidade,
mas gue nem sempre impede que a
ndo conformidade ocorra novamente.

¢ Agdo preventiva: Acdo tomada para
eliminar a causa de uma potencial
néo conformidade ou outra situacdo
potencialmente indesejavel. Pode
ser uma alteragdo do sistema,
do processo ou das atividades
para diminuir a probabilidade de
ocorréncia de um evento e retornar
a um nivel de risco aceitavel, assim
como qualguer medida que vise
reduzir a frequéncia e a gravidade
do risco. € relacionada com a “quase
falha" (near miss)

¢ Achados criticos: Achados de
imagem clinicamente importantes
relacionados a ameacgas a vida,
que demandam agdes urgentes.
Condicdes diagnodsticas que possam
alterar significativamente a vida do
paciente. Erros de lateralidade.

Acidente: Evento ndo intencional e/
ou inesperado ou ocorréncia gue
possa resultar em dano ou morte.
Evento ndo planejado, inesperado

e indesejado, geralmente com uma
consequéncia adversa. Veja também
incidente.

¢ ACLS (Advanced Cardiovascular Life

para determinar a pertinéncia,

a adequacgdo e a eficdcia de um
determinado processo com vistas a
atender os objetivos estabelecidos.

Andlise de causa raiz: Processo
estruturado para a identificagdo

da causalidade ou de fatores
subjacentes que possam contribuir
para a ocorréncia de eventos adversos
ou outros incidentes criticos.

ANPD: Autoridade Nacional de
Protecdo de Dados

Anvisa: Agéncia Nacional de
Vigiléncia Sanitaria.

Atividade critica: Aquela que coloque
em risco a seguranca do paciente,
dos colaboradores, visitantes e
comunidade e/ou a sustentabilidade
do servico de Diagndstico por
Imagem.

AVR: Assistéencia a Vida em
Radiologia.

BLS (Basic Life Support): Suporte
bdsico & vida.

Causa raiz: Fator principal que
contribui para a ocorréncia de eventos
adversos ou outros incidentes criticos.

CBR: Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnostico por Imagem (CBR).

CFM: Conselho Federal de Medicina.

CNEN: Comissdo Nacional de Energia
Nuclear.

CNES: Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saude.

Critérios: Definigées sobre o que
deve ser implantado nos servicos de
Diagndstico por Imagem para fins de
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melhoria da qualidade e acreditagéo
pelo Padi

Cuidado centrado no paciente:
Cuidado gue seja respeitoso

e responsivo as preferéncias,
necessidades e valores individuais do
paciente. Garante que os pacientes
estejam envolvidos em suas proprias
decisdes clinicas.

Cultura justa: Define-se pela
existéncia de uma atmosfera de
confianca na qual os profissionais sGo
encorajados d fornecerem informacdo
essencial relacionada com a
seguranca dos envolvidos no sistema/
servico e na qual é clara a linha
diferenciadora entre comportamentos
aceitdveis e inaceitdveis de uma
organizacdo em que se administra,
de forma ordenada, o sua qualidade,
na busca da melhoria continua.

Desinfecg¢do: Remocdo de agentes
infecciosos, na forma vegetativa, de
uma superficie inerte.

Dilema Etico: Os dilemas éticos
podem surgir quando hd decisdes
conflitantes em relagdio a proviséo
ou retirada do tratamento. Isto pode
envolver diferentes profissionais, o
paciente/usudrio do servico efou as
familias/cuidadores/responsdveis.
Este critério ndo seria aplicavel para
padrées de laboratoério/ padrées
sem contato direto com o paciente/
usudrio do servico.

DUM: Data da ultima menstruacdo.

Eficdcia: Extensdo na qual as
atividades planejadas s@o realizadas
e os resultados planejados séo
atingidos.

Eficiéncia: Relagdo entre o resultado
alcancado e os recursos usados.

Efetividade: Otimizacdo dos recursos
disponibilizados, gerando impacto
positivo e alcance dos resultados.

Esterilizagdo: Processo fisico ou
guimico que destroi todos os tipos
de microrganismos, inclusive os
esporulados

£tica: Condutas que assegurem que
a geréncia e o pessoal ndo estejam
sujeitos a influéncias comerciais,
politicas, financeiras e conflitos

de interesse que possam afetar
adversamente os pacientes, bem
como a qualidade, confiabilidade e
imparcialidade do trabalho.

Estrutura Organizacional: Conjunto
de responsabilidades, autoridades,
comunicacdes, decisdes e relacdes
entre pessoas. £ssa estrutura
desenvolvida para estabelecer
como uma organiza¢do opera para
alcangar os seus objetivos e para
permitir o crescimento futuro.

Evento adverso: Evento que resulta
em danos ndo intencionais ao
paciente por uma agdo ou omisséo
ndo esperada pela evolugdo da
doenca ou condigdo do paciente.
Incidentes desagraddveis. Condutas
terapéuticas inadequadas. Lesbes
iatrogénicas. Outras ocorréncias
adversas diretamente associadas &
assisténcia ou a servigos prestados no
&mbito da jurisdicdo de um servico de
saude, podendo resultar de atos ou
omissdo.

Evento adverso grave: Evento que
resulta em conseguéncia sintomdtica
no paciente, requer intervengdo para
salvar a vida ou intervencé@o médico/
cirdrgica, encurta a esperanca de vida
ou causa danos/perda de fungdes.
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Evento sentinela: Ocorréncia
inesperada que implique em morte
ou perda grave e permanente de
funcdo.

Febrasgo: Federacdo Brasileira
das Associagdes de Ginecologia e
Obstetricia.

Fornecedor critico (de produto

ou servico): Qualquer fornecedor
gue impeca a execucdo do servico
fim é considerado critico ou
qualquer fornecedor que forneca
produto ou servigo que impacte
diretamente na execugdo do servico
fim de diagnéstico por imagem. O
servico de telerradiologia deve ser
considerado como um fornecedor
critico, independentemente do tipo de
contratacdo estabelecida.

Incidente: Evento ou ocorréncia
inesperados. Evento ou circunstancia
que poderia ou ndo conduzir a

uma situacdo indesejada efou
desnecessdria. Dano a uma pessoa
e/ou uma reclamacdo. Veja também
acidente.

Indicadores de desempenho:
Relagdo matemdtica que mede
numericamente, atributos de um
processo ou de seus resultados,
com o objetivo de comparar esta
medida com metas numericas
pré-estabelecidos.

IOE: Individuo Ocupacionalmente
Exposto.

ISCD: (International Society for
Clinical Densitometry): Sociedade
Internacional de Densitometria
Clinica.

Itens de orientacdo: Tépicos
fornecidos para ajudar na
interpretacdo dos critérios. Ndo se
destinam a especificar requisitos que
devam ser cumpridos. SGo exemplos
de evidéncias gue poderiam atender
os critérios.

Limites de doses individuais:
Valores de dose efetiva ou de dose
equivalente.

Manutengdo corretiva: Manutencdo
realizada no equipamento para
resolu¢éo de um problema que
impacte no funcionamento, na
qualidade da imagem ou uma
parada inesperada.

Manutengdo preventiva:
Manutengdo realizada
periodicamente no equipamento
para prevenir uma parada
inesperada ou problemas na
qualidade da imagem.

Medicina Nuclear: € a especialidade
meédica gue utiliza substancias
radioativas, também chamadas
radiofdrmacos, na forma de fontes
ndo seladas, para administracdo a
pacientes ou Uso por técnicas “in vitro”
com as finalidades diagnodstica e
terapéutica.

MEC: Ministério da Educagdo e
Cultura.

Meétodo Biométrico: Sistema

para identificacéo baseado em
caracteristicas de diversas partes do
corpo humano, por exemplo: os olhos,
a palma da mao, as digitais do dedo,
a retina ou iris dos olhos

Ndo conformidade potencial: Evento,
situagdo indesejavel ou néo esperada
gue ainda ndo ocorreu, mas que,

se agodes preventivas ndo forem
implementadas, pode vir a ocorrer.
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Né&o conformidade: Néo atendimento
a um requisito.

Near miss: Quase falha. Situagdo ou
evento que poderia ter resultado em
um acidente, lesGo ou doenc¢a, mas
ndo ocorreu porque ndo finalizou a
acdo, seja por acaso ou por meio de
uma intervengéo em tempo habil
pdra evitar a ocorréncia

PACS (Picture Archiving and
Communication System): Sistema de
comunicagdo e armazenamento de
imagens.

PET (Positron Emission Tomography):
Tomografia por emisséo de pdsitrons.

PGRSS: Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servigos de Saude

Politicas: Sdo as regras e principios
que orientam e informam os
procedimentos e processos

da organizagdo. Representa

uma declaracéo formalizada e
difundida, das expectativas da

Alta Administracdo, destinada a
influenciar ou determinar decisdes e
acoes.

Principios: Valores definidos para
expressar o gue um servigo de
Diagndstico por Imagem deve
praticar como base do sistema de
gestdo da qualidade.

Propésitos e Valores: Estd associada
o identidode organizacional,
tradicionalmente ligada & triade
“missdo, visdo e valores”, que tornam
uma empresa Unica e expressam
sua cultura organizacional através
da definicdo e divulgacdo de seu
negocio.

Radiofdrmaco: medicamento com
finalidade diagndstica ou terapéutica
que, guando pronto para o uso,
contém um ou mais radionuclideos.

RBC: Rede Brasileira de Calibragdo.

RDC: Resolugdio de Diretoria
Colegiada.

Registro: Documento que apresenta
os resultados obtidos ou fornece
evidéncias de atividades realizadas.

RQE: Registro de Qualificacdo de
Especialista

Registros criticos: Tudo o que

estiver relacionado, direta ou
indiretamente, & seguranga do
pdciente. Exemplos: identificagdo

do paciente em todas as fases do
processo; questiondrios devidamente
assinados; rastreabilidade da
administra¢do dos medicamentos

e contrastes; rastreabilidade de

lotes de medicamentos e contrastes
administrados; procedimento de
sedacdio profunda devidamente
assinado pelo médico anestesista,
incluindo a autorizacdo de altg;
registro de alta para pacientes que
se submeteram a procedimentos
invasivos devidamente assinado
pelo médico; laudo assinado pelo
profissional habilitado e eventual
alteragdo deste (podendo fisico ou
eletronico); registro de incidentes;
documentagdo dos médicos e
colaboradores, registro de notificagdo
de achados criticos; registros de
calibracdo, controle da qualidade e
manutengdes preventivas e corretivas.

RIS (Radjology Information
Systern): Sistema de Informacdo em
Radiologia.

Risco: Situacdo em que hd potencial
para o dano, mas nenhum incidente
ocorreu. Geralmente estd relacionado
com a probabilidade de ocorréncia do
dano e a consequéncia caso o dano
ocorra.
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RM: Ressondncia magnética.
RX: Raios X.

SBM: Sociedade Brasileira de
Mastologia.

SBMN: Sociedade Brasileira de
Medicina Nuclear.

SBNR: Sociedade Brasileira de
Neurorradiologia Diagndstica e
Terapéutica

Sedagdo: Tecnica que permite a
diminuicdio dos niveis de consciéncia
do paciente, ndo afetando a sua
habilidade de respirar e responder
apropriadamente aos estimulos. A
sedacdo é um ato médico, e pode
ser classificada em leve, moderada e
profunda.

Sedacgdo leve: estado obtido

com o uso de medicamentos

em gue o paciente responde

ao comando verbal. A fungdo
cognitiva e a coordenacdo podem
estar comprometidas. As fungdes
cardiovascular e respiratéria néo
representam comprometimento.

Sedag¢do moderada/analgesia
(“sedagdo consciente”): estado de
depressdo da consciéncia, obtido
com o uso de medicamentos, no qual
o paciente responde ao estimulo
verbal isolado ou acompanhado de
estimulo tatil. N&o séo necessarias
intervengdes para manter a via aérea
permedvel, a ventilacdo espontdnea
é suficiente e a fungdo cardiovascular
geralmente é mantida adequada.

Sedacédo profunda/analgesia:
depress@o da consciéncia induzida
por medicamentos, na qual o
paciente dificilmente é despertado
por comandos verbais, mas
responde a estimulos dolorosos. A
ventilagdo espontdnea pode estar

comprometida e ser insuficiente. Pode
ocorrer a necessidade de assisténcia
para a manutengdo da via aérea
permedvel. A fung¢do cardiovascular
geralmente é mantida. As respostas
sdo individuais.

SGQ: Sistema de Gestéo da
Qualidade. Conjunto de politicas e
objetivos inter-relacionados. N&o é
um setor de qualidade. Deve permear
toda a organizacdo, em todos os
niveis e processos, incluindo todas

as partes interessadas e servigos
envolvidos direta ou indiretamente na
realizacdo e entrega do servico.

SPECT (S/ingle Photon Emission
Computed Tomography): Tomografia
computadorizada por emissdo de
féton Unico.

Supervisor de Prote¢do Radiolégica
ou Supervisor de Radioprotegdo:
individuo com habilitagéo e
qualificagéo, no dmbito de sua
atuacdo, formalmente designado
pelo titular da instalacdo para
assumir a condugdo das tarefas
relativas as agdes de protegdio
radiolégica na instalacdo relacionada
aquela prdtica

SuS: Sistema Unico de Saude.

Telerradiologia: Exercicio da
Medicina utilizando tecnologias
para o envio de dados e imagens
radiolégicas com o propodsito de
emissdo de relatorio, como suporte ds
atividades desenvolvidas localmente.

TC: Tomografia computadorizada.

USG: Ultrassonografia.
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Principio: O servico € responsdvel pela definicdo das politicas, estratégias, objetivos e metas,
incluindo um sistema de avaliag&o do desempenho, com foco na seguranga do paciente e na
sustentabilidade financeira da organizacdo.

A gestdo estratégica administrativa e financeira consegue atender os objetivos estratégicos, Os comprovantes dessas responsabilidades

30

operacionais e financeiros com efetividade.

Item 1: Governanga

técnicas, com data de validade ativa, devem ser
enviados ao Padi antes da auditoria externa, no
prazo definido no regulamento vigente.

Para os servicos de telerradiologia:

a. A responsabilidade pela transmissdo de
exames e relatorios a distancia sera assumi-

° da obrigatoriamente por médico especialis-
8, ta em radiologia e diagndstico por imagem
O servigo de diagndstico por imagem e a ins- g & com o respectivo registro no CRM;
tituicdo de que faca parte devem estar legal- c
mente habilitados junto aos érgdos publicos e "g b. Dortodoresr_de gemzCOdOtS_d? Atuacdo Zm
ao conselho regi i . mamografia e densitometria 6ssea sé pode-
Jemelipretonet e réo assumir a responsabilidade pela trans-
Os comprovantes desses documentos devemn : missdo de exames e emitir relatério na res-
ser enviados ao Padi antes da auditoria, no pra- ! pectiva drea;
zo definido no regulamento vigente, sendo: alva-
] rd de localizagéo emitido pelo municipio, licenca B o ¢. Para atividades ESDeC\'HCGS) @ L'miCOS( em
o da Vigiléncia Sanitdria local, registro do servico ~ €sses documentos sdo parte dos critérios medicina nuclear, o responsdvel deverd ser
8 de Radiologia e Diagnéstico por Imagem junto de elegibilidade. médico portador de titulo de especialista em
i do Conselho Regional de Medicing, inscrigdo do  verificar os documentos legais minimos medicina nuclear, devidamente registrado
= responsavel técnico no Conselho Regional de gyigidos pela legislacdo vigente. no Conselho Regional de Medicina e auto-
Medicina e cadastro no CNES com escopo ade- rizado pela Comiss&o Nacional de Energia
quado & atuagdo do servico. Nuclear (CNEN).
Os servigos de Medicina Nuclear devem apre- . )
sentar também a autorizacdo de operacdo emi- ‘Avaliar se o organograma esta atualizado,
tida pela Comisséo Nacional de Energia Nuclear d[vutgodo a todos os mefnbros da erglaini=erR
(CNEN) e licenga da CNEN estabelecendo quais Servicos de radiologia diagnéstica, interven- 00 e se reflete a operacdo real do servico.
radiofdrmacos o servigo pode adquirir e em qual cionista ou telerradiologia devem implementar  Aualiar documentos que demonstrem a
quantidade. estrutura organizacionalque induza o desenvol-  formalizacéo da hierarquia, bem como a
O servico de Diagnéstico por Imagem deve ter | Z;n;te.'gijoadde;:ﬁ;ﬂzfjesjg L;;Gtr”uii;dso:‘srlgse”ﬁ gﬁ()e:stlafgﬁgggeias atividades, funcées e res-
um responsoyeltecnlco habilitado, reg\straqo ho - sos e dos resultados, definindo claramente as '
Cemeeline Reglemel e Mizsldne), @ Um prof\ssm» cadeias hierdrquicas, para a tomada de decisdo ~ Avaliar a formalizacdo dos responsdveis
el tgeimeniis (eleillickl pare ubsiiviEe no ambito do estabelecimento, bem como das Pelos processos, bem como pela andlise dos
O responsdvel técnico e seu substituto devern pos- responsabilidades de cada individuo. resultados estratégicos.
suir Titulo de Especialista ou Certificado de Areade  verificar os documentos vigentes do res- Critério baseado nas orientagées do Art. 4°
atuacdo emitidos pelo Colégio Brasileirode Radiolo-  ponsd@vel técnico, assim como o Titulo de Es- da RDC 330/2019.
gia e Diagndstico por Imagem (CBR) ou pelo MEC.  pecialista
Para médicos nucleares, o Titulo de Especialis-  verificar umn documento interno, que indi- A direcdo do servico deve definir os propositos
ta deve ser emitido pela Sociedade Brasileira de que o substituto, assim como deve ser verifi- e valores, revisando periodicamente, o quondo . .
Medicina Nuclear conforme a Resolugdo CFM cqdo seu Titulo de Especialista também. ocorrer mudanga na estrutura organizacionale/  Verificar se os propdsitos e valores foram
N 2007/2013. = . ) Ou contexto externo. formalmente definidos e comunicados as
= . ) ) . o . Verificar os certificados do SPR em fisica do N L L - partes interessadas, tais como acionistas,
- O servico de radiologia e diagndstico por ima- radiodiagnéstico emitido por 6rgdo de reco- = R elzgel cleve cEini cselge ¢l e eu d2 profissionais, grupos de usudrios de servicos e
gem deve contar com um supervisor de protegio  nhecida competéncia. conduta, revisando-o minimamente a cada trés ETES PSR EIES ¢l S EeS @ 5 [ S
radioldgica (SPR), com conhecimento, treina- Guando o servico de imagem realizar ape anos SEEmEHEaMERE (EVEe RS,
mento e experiéncia comprovada em fisica das G a B "
radiagées epprotegdo rod\’Zlégicq Este profissio- NAs exames de radiodiagndstico, o proprio a ;ssziggeg;zes clevem sar ehvulgeeis @ e
nal pode ser um médico radiologista, um Ffisico Responsavel Técnico pode cumprir a fungdo 9 cao.
com residéncia em fisica médica ou um especia- de SPR, desde que devidamente formalizada
lista em radiodiagndstico pela Associacéo Brasi-  €sta fungdo.
leira de Fisica Médica. A instituicdio possui uma politica que orienta
Nos servicos que incluam Medicina Nuclear, 0 quois» comport_omentos e agdes sdo considera- \/eriﬂ(_:or a potftica ou cédigo de conduta
) - dos dilemas éticos e de conduta e prevé conduta  sobre dilemas éticos.

o SPR deve possuir um certificado emn Medicina
Nuclear pela CNEN, assim como seus respecti-
VoS substitutos.

para conciliagdo.
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11.6

11.7

1.1.8 - CORE

A instituicdo possui um Comité que avalia de-
nuncias a respeito de dilemas éticos e de con-
duta com estrutura para recebimento, avalia-
c¢do e condugdo dos casos de forma imparcial
e confidencial, e alinhada com os principios da
instituicdo.

Registros devem ser mantidos.

A diregdo do servigo deve definir os objetivos
estratégicos, alinhados aos propdsitos e valores
da organizacdo, e realizar avaliagdo periédica
do seu cumprimento, de forma a avaliar se os
objetivos e diretrizes tém sido alcancados e para
direcionar tomadas de decisdo.

Quando estes objetivos ndo apresentarem re-
sultados compativeis com as metas estabeleci-
das, andlises e planos de acdo devem ser reali-
zados e apresentados.

A direcdo deve acompanhar o desempenho
estratégico, operacional e a sustentabilidade fi-
nanceira do servico em periodicidade que aten-
da as suas necessidades.

Devem ser nomeados e formalizados gquem
sdo os responsdveis pelas andlises e gestdo des-
te desempenho, conforme nivel de responsabili-
dades e atuagdo dentro da organizagdo.

O resultado dessa andlise deve ser formaliza-
do em um plano de agdo, registrado e monito-
rado periodicamente quanto & implementagéo
e eficacia das agoes.

A andlise deve contar, no minimo, com os indi-
cadores listados abaixo e respectivas metas.

a. Resultados financeiros;

b. Reclamagdes de pacientes;
c. Satisfagdo de pacientes;

d. Retificagdo de laudos;

e. Cumprimento de prazo para deliberagdo de
resultado acordado com o paciente;

f. Extravasamento de contraste em infuséo
endovenosa;

g. Eventos adversos relacionados & utilizacdo
de materiais, farmacos, radiofdrmacos e
contraste, incluindo alergias;

h. Acidentes com perfurocortantes;

i. Ndo conformidades, eventos adversos ou
sentinela, relacionados & assisténcia ao pa-
ciente, a equipamentos e a radioprote¢do;

j. Resultados de auditorias internas e externas;

Verificar Regimento deste Comité, bem
como todas as evidéncias relacionadas a sua
atuagdo.

Né&o é obrigatério um Comité especifico
para tratativa de dilemas éticos. O servico
pode atribuir a outro Comité/Comisséo exis-
tente.

Avaliar os objetivos estratégicos definidos e
o desdobramento desses. Verificar evidéncias
da sua andlise periédica quanto a necessida-
de de adequagdo e tomadas de decisdo.

Verificar documento que define os indica-
dores a serem avaliados, o alinhamento aos
objetivos estratégicos e a periodicidade de
andlise critica do desempenho desses pela
direcéo do servigo.

Avaliar evidéncias, que podem ser: regis-
tros, atas de reunido, andlises grdficas, além
do plano de agdio resultante dessas andlises,
incluindo os registros das agdes de melhoria
continua, a verificacdo de sua efetividade e o
monitoramento dos indicadores ao longo do
tempo com andlise de tendéncias e monito-
ramento das pendéncias das reunides ante-
riores.

A avaliog@io da qualidade dos exames Li-
berados por uma amostragem randoémica
pode ser uma porcentagem de exames revis-
tos conforme o volume de exames realizados

1.1.8 - CORE (Continuagéo)

11.9
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k. Avaliacdo da qualidade dos exames libera-
dos no servigo por uma amostragem rando-
mica, minima de 1% do total de exames de
cada modalidade;

L. Taxa de Reconvocagdo de exames estratifi-
cada por motivo.

Para os servigos de telerradiologia:

a. Resultados financeiros;

o

Retificacdo de laudos;

c. Cumprimento de prazo de liberacéo de re-
sultado acordado com o cliente - SLA (Acor-
do de Nivel de Servico) para liberacdo de
prazo do laudo acordado com o servigo;

d. Ndo conformidades, relacionadas ao pro-
cesso;

e. Resultado de auditorias internas e externas;

f. Avaliagdo da qualidade dos exames libera-
dos no servico por uma amostragem randod-
mica, minima de 1% do total de exames de
cada modalidade;

g. Tempo de disponibilidade de sistema.

A direcdo do servico deve disponibilizar os
recursos necessdrios para a execugdo de suas
atividades, de forma a ndo comprometer d qua-
lidade, a continuidade dos servicos prestados e
a seguranca dos pacientes, incluindo a equipe
meédica, a equipe técnica e os recursos necessd-
rios para o desempenho de suas atribuicdes, em
conformidade com a legislacdo vigente.

Os responsdveis por essa tomada de decisdo
devem estar devidamente formalizados para
esta atribuigdo.

O servico de telerradiologia, deve estabelecer
sistemdtica que garanta o acesso as informa-
cbes (clinicas, do paciente) necessdrias para a
execucdo de suas atividades, de forma a ndo
comprometer a qualidade, a continuidade dos
servigos prestados e a seguranga dos pacientes.

O planejamento da prestacdo de servigos
deve envolver os pacientes, acompanhantes,
funciondrios e comunidade (quando aplicd-
vel).

Avaliar a adequagdo dos recursos disponi-
veis prestados pelo servigo, incluindo os recur-
s0s para o sistema de gestdo de qualidade.

Verificar se hd escala de profissionais, in-
sumos, materiais, medicamentos e equipa-
mentos disponiveis e adequados & demanda.

Para o servico de telerradiologia, verificar
se existe contrato/acordo estabelecido para
envio de informagdes necessdrias para reali-
zacdo de laudos.
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1110

11m

1112

A direcdo do servico deve definir, formalmen-
te, politicas institucionais e monitorar se essas
politicas estéo sendo cumpridas. Deve definir e
divulgar no minimo as seguintes politicas:

a. politica de qualidade;

b. politica de seguranga do paciente;

o

politica institucional de Consentimento Livre
e Esclarecido;

d. politica de comunicagdo e informagdo insti-
tucional, alinhadas a LGPD;

e. politica de gestéo de pessoas;

f. politica de qualificagéo de fornecedores de
produtos e servicos;

politica financeira;
h. politica comercial;

i. politica de gestdo de dilemas éticos.

A direcdio do servigo deve instituir as comis-
sées minimas obrigatérias de acordo com a le-
gislagdo vigente e demais comissdes de apoio,
quando pertinentes, assim como o cumpri-
mento do regulamento interno de cada uma,
pericdicidade das reunides e registros de atas
de reunido que permitam avaliar os assuntos
discutidos e as tomadas de decisdo para agdes
corretivas efou melhorias, além da eficdcia das
agdes tomadas.

O servigo de telerradiologia deverd formalizar
com os servigos envolvidos como se dard o uso
das marcas nos laudos executados.

Evidéncias incluem as politicas documen-
tadas e devidamente aprovadas pela diregdo
ou corpo diretivo e a aplicagdo dessas nos
processos do servico.

As Comissdes minimas obrigatoérias sdo:
Nucleo de Seguranga do Paciente, segundo
RDC 36 — 2013, o qual deve ser responsdvel
pela elaboracdo do Plano de Seguranca do
Paciente em Servigos de Saude, e deve esta-
belecer sugestdes e estratégias de gestdo de
risco conforme as atividades desenvolvidas
pelo servico em saude, com foco na preven-
cdo e controle de eventos adversos incluin-
do as infecgdes relacionadas & assisténcia a
saude; Comissdo de Gerenciamento de Ris-
cos em Radiologia Diagndstica ou Interven-
cionista, conforme RDC 330/2019; Comissdo
Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA)
para empresas com mais de 20 colabora-
dores; Comiss@o de Protecéo Radiolégica e
Comiss@o de Etica Médica para servicos com
mais de 30 médicos.

Evidéncias podem ser o regulamento in-
terno de cada comisséo, ato de nomeacdo,
discriminando o nome das pessoas designa-
das e quais serd@io os postos ocupados pelos
mesmos No escopo da comissdo, assim como
as atas de reunido de acordo com cronogra-
ma previsto que permitam acompanhar os
assuntos discutidos, as agdes corretivas efou
melhorias e a eficdcia das acdes tomadas.

Verificar o documento de formalizagéio do
uso de marca e a utilizagéo da marca nos
laudos realizados.
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Item 2: Gestdo administrativo-financeira

1.2.1- CORE

12.2

123

12.4

A diregdo do servigo, ou responsdvel designado,
deve acompanhar o planejamento e os indicado-
res financeiros por meio de um sistema que per-
mita monitorar a evolugdo de receitas e despesas.

O servico deve ter um processo de contas a pa-
gar e receber com o intuito da cobranga continua
dos saldos em aberto para garantir o recebimento
dos servicos prestados e pagamento dos débitos.

O servigo de telerradiologia deve ter um proces-
so de gerenciamento de recebimentos com intui-
to de monitorar as receitas advindas da atividade
do servigo.

O servigo deve ter um processo de recursos de
glosas com o intuito de redugdo continua dessas
por meio de andlise das causas e agdes corretivas.

A diregdo do servigo, ou responsdvel designado,
deve assegurar que toda prestagdo de servigos
Qque ocorra na organizagdo estd regulamentada
por meio de contratos, bem como possui um res-
ponsdvel dentro da instituicdo que integre a pres-
tagdo de servigo realizada com as necessidades
da organizacéo.

Esses responsdveis para cada prestacdo de ser-
Vigo externa devem estar formalizados em docu-
mentos institucionais.

O servigo de telerradiologia deve assegurar que
sua prestagéo de servico para clientes internos e
externos esteja regulamentada por meio de con-
trato onde conste direitos, deveres, sigilos de da-
dos pessoais, dilemas éticos, (entre outros) das
partes envolvidas.

Verificar se as informagdes financeiras for-
necem os indicadores que permitam & dire-
¢do monitorar o desempenho financeiro do
servigo e se o planejamento financeiro estd
sendo utilizado para priorizar os objetivos e
metas.

Os indicadores devem permitir que a dire-
¢do monitore a sustentabilidade financeira
do negdcio.

Verificar o gerenciamento de contas a pa-
gar e receber.

Verificar se hd um processo de monitora-
mento dos recebimentos com indicadores e
suas devidas andlises.

Verificar se hé um processo de monitora-
mento das glosas com indicadores e quais
planos de agéo e acompanhamento sdo fei-
tos para reducdo dessas.

Verificar os contratos dos prestadores de
servigos e quem sdo os responsdveis pelo in-
termédio entre prestador e organizagdo.

Verificar os contratos com os clientes inter-
nos e externos com o servigo de Telerradio-
logia.
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Item 3: Gestdo de dados pessoais e sensiveis

Os sistemas que possuem dados pessoais ou
sensiveis devem oferecer meios de mitigar risco
Atender os direitos dos titulares de dados pessoais como, por exemplo:

e ou sensiveis conforme (art. 18°) da Lei 13.709/2018. -

Autenticagdo de Dois Fatores para Login no

36

a) Confirmagdio da existéncia de tratamento de Sistema;
dados pessoais e sensiveis; L .

N & Bt . N . b) C{on»trole para definir os dados pessoais ou sen- Todos os sistemnas da clinica que possui-

) (Rl @S eels EleEles Pesseeib e Eans el M SVEE, rem dados pessoais ou sensiveis devem

@) Conegeo et élicles pessesls @ sansivels inee- : ) Possibilitar mascarar dados conforme perfildo POssuir formas de mitigar risco.
pletos, inexatos ou desatualizados; usudrio:

d) Anonimizagdo, blogueio ou eliminagdo de da- ' . .
dos pessoais e sensiveis tratados em desconfor- d) Controle de login de acesso de dados pessoais
midade com a LGPD; e sensiveis e fungdes com auditoria;

e) Portabilidade dos dados pessoais e sensiveis a Os processos da clinica devemn garantir e) Ferramenta de mascaramento de dados pes-

= outro fornecedor de servigo ou produto; os direitos dos titulares dos dados pessoais sodis e sensiveis para exportagdo.
- f) Eliminacdo dos dados pessoais e sensiveis tra- e sensiveis (pacientes, médicos, colabora- O servico deve eleger um responsdvel
tados com o consentimento do titular; dores e prestadores de servico). que atenda as seguintes caracteristicas:

g) Informagdo das entidades publicas e privadas B di s al
com as quais o controlador realizou uso com- qa) 2V liglpeiiiel’ CliieteimeEhie O_O (AmiEls €l
partilhado de dados pessoais e sensiveis; nivel de direcdo da empresa;

h) Informagéo sobre a possibilidade de ndo for- b) Deve ter autonomia e estabilidade;
necer consentimento e sobre as consequéncias & Dave pessul indepersEnes fnsnesia
da negativa; - }

. 9 . (nd@o assalariado);

i) Revogagdo do consentimento; . .

Jj) Oposicdo ao tratamento de dados pessodis e d Sggg:toe!:ozgz ngirvees“(;s Gusltcion
sensiveis realizado com fundamento em uma P '
das hipdteses de dispensa de consentimento, em Servigo deve possuir um Encarregado de Prote- e) Recepciona e atende as demandas dos
caso de descumprimento ao disposto na LGPD. "f, cdo de Dados para identificar e analisar os prin- proprietdrios dos dados pessoais e sen-

Atender os principios de processamento de dados pes- - C‘gsosiairzzesz(r:;veezsmmos que [pessuEi Eleisies Sivels;

soais e ou sensiveis conforme (art. 6°) da Lei 13.709/2018. P ’ f) Interage com a ANPD;

a) Finalidade: tratamento de dados pessoais e g) Deve orientar funciondrios da empresa
sensiveis deve ser legitimo, especifico, explicito sobre as prdticas de protegdo de dados
e conhecido pelo titular dos dados. pessoais e sensiveis;

b) Adequacgdo: tratamento de dados pessoais e h) Comunicar eventual violacdo de segu-
sensiveis deve ser compativel com a finalidade ranca: ;

c) Necessidade: limitagdo do tratamento de da- .
dos pessoais e sensiveis ao minimo necessdrio i) Podeser CLT ou PJ.
para a realizaco de suas finalidades. Oresponsdvel pelo tratamento dos dados

d) Livre Acesso: facilitagdo aos titulares ao acesso pessoais e sensiveis pode ser uma pessoa
de seus dados pessoais e sensiveis. . e fisica, juridica ou um grupo/drea/comissdo.

N ) Gualidade: dad i o . Os processos e sistemas da clinica devem
3 e) Qualidade: dados pessoais e sensiveis preci- o i o r Ali- o i
i Ry i g ey e atender os principios de processamento de 1 Ser\/\goudcve ter documentado controle Qe anali Bee haver cidindts cbs eneliEs @
) P! 3 dados pessoais e ou sensiveis. M se e revisdo de todos os contratos, normas internas, .
. N P - - controles atualizados.

f) Transparéncia: informagoes referentes a dados politicas, conforme LGPD.

tratados devem ser claras e facilmente acessadas. Adequar os processos da clinica que tratem da
Shan 5 © . T X ~ Documentacdo que comprove os pontos

g) Prevengéo: adocto de medidas [Pl [RITEEIITF M dos pessoais ou sensiveis mitigando risco conforme deri cdo q fp P q
qualquer dano aos dados pessoais e sensiveis. - LGPD. € risco nos processos que forem mitigados

h) Seguranca: medidas técnicas e administrati- . - .

) 9 < b Treinar todos os funciondrios e terceiros sobre
vas devem ser utilizadas para proteger dados & - . A .
} b M as adequagdes das normas, processos e sistemas  Evidéncia de treinamento.
pessoais e sensiveis. - conforme LGPD.
i) Ndo Discriminagdo: impossibilidade de realiza- '
S @ Implementor audioros percdicos saro -
p . M ¢do de eventuais ndo conformidades, que violem £vidéncia de auditorias.
—

j) Prestacdo de Contas: medidas de garantir o
cumprimento das normas e regulamentos,

as determinacdes da LGPD.
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Principio: O servico gerencia e monitora os riscos dos processos e oportunidades de melhoria,
garantindo qualidade e seguranca aos pacientes. Define métodos de controle de documentos e
registros da qualidade. Avalia e melhora a eficdcia do sistema de gestdo da qualidade por meio

do uso da politica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, andlise de dados, Os documentos da qualidade devem conter,

40

agdes corretivas e preventivas.

no minimo, as seguintes informagdes: nome do

ﬁ servigo, nome do documento, vers@o, nimero Verificar se todos os documentos contém as
Nota: Riscos referentes a equipamentos, infraestrutura e medicamentos encontram-se descri- o da pdgina e total de paginas, em todas as pd-  informacdes minimas.
tos em itens especificos. ginas, além da identificagdo da autoridade que
P o aprovou e a data da versdo final.
Item 1: Planejamento e documentagdo da qualidade Avaliar se, durante a execucdo das ativida-
. o des, os documentos estdo disponiveis a todos
n Os documentos devem estar disponiveis cos
) X os envolvidos, caso necessitem consultar os
bt envolvidos nos processos descritos e as informa- X X
o . ; ] respectivos procedimentos, e se as informa-
¢bes contidas nesses devem estar atualizadas. - . . .
coes e versdes dos documentos estdo atuali-
zadas.
Evidéncias podem ser:
a) atividades de melhoria da qualidade for- o (ﬁ:mndof © Ser\é\go utiliza instrucoes _der‘tf'
. alno Nna forma de fluxograma, sumario, ricna e N m
malmente documentadas e gerenciadas; ) G (NI} ' Verificar a conformidade e a rastreabilida-
. . _ © resumo, comunicados ou sistema semelhante, de das instrucdes de trabalho com os docu-
X ~ X b) planos de acdo para agdes corretivas, a deve extrair as informagdes de um documen- ——— \'ngm's R Mg R ———
. o S'S;?m? defgestoo da qgolldodfddecjve de- preventivas, eventos adversos, sentinela e to aprovado e garantir a conexdo entre eles de o 9
= C;r”r & e gtc"\ erg{gment@ @ guelies 'te cue melhorias; forma rastredvel, com registros da identificagéio 6ao.
] eem suporte as diversas dreas e permitam a = -
o = - N ‘ o . do documento e da versdo original.
utilizagdo de uma metodologia padronizada <) relotorlos.e CIFeEs do uso das ferramen- 9
na busca constante por melhorias. tas na rotina didria dos colaboradores na
busca por melhorias; O sistema de gestdo da qualidade deve con-
o templar um procedimento que defina a sis-
d) Resultodos de auditorias; temdatica de controle de registros de modo a
e) Conducdo de reclamacdes de pacientes f: garantir sua identificagéo, legibilidade, arma- Avaliar o procedimento de controle de re-
com resolutividade e dentro do prazo. o zenamento, acessibilidade e recuperacdo, tem-  gistros.
po de retengdo e descarte conforme definido
em procedimento documentado, assim como a
O sistema de gestdo da qualidade deve de- protegdo das informacdes.
il Wi PreeEelimenio documentodo‘ SObr.e Avaliar o procedimento que define o fluxo
& como e quemn peele Qloboror, Clslevel, d\;pom- de atividades e responsabilidades para ela- Definir como e por quanto tempo 0s reglsvtros
,_: bilizar, implantar, revisar gerenciar e inativar os boracéo, aprovacdo e obsolescéncia dos do- devem ser armazenados e protegidos, conside-
N documentos institucionais e suas versoes, ga- C . - rando:
Ferntingle GUE @5 MENTEEEES ClEpenivas Esie- cumentos institucionais e como as versées e
Jjam atualizadas e que as informagcées das ver- slivslizegees o contielests a) Periodo minimo de 20 anos, contados a par-
sdes anteriores sejam rastredveis e acessiveis. tir do Gltimo registro (para arquivo fisicoou  pefinir uma amostragem de pacientes
digital), conforme exigido pela legislagdo qgrendidos pelo servico e solicitar os registros
vigente (Lei n°13:787/2018), no tocante a re- criticos envolvidos no atendimento e presta-
Avaliar se as atividades criticas estéo for- a sultados de exames e suas imagens; ¢do dos servicos.
malmente descritas, aprovadas, atualizadas - - o o
e implementadas 2 N b) No setor de Medicina Nuclear, os registros Verificar a legibilidade, a acessibilidade e os
) de dose de cada IOE devem ser preservados  meijos de arquivarento dos registros.
Verificar como é controlada a disponibi- durante o periodo ativo do individuo. Os re- X " "
Teorles 65 elivideeks affticss clo Servies devem lizagdo dos documentos para garantir que g\sﬁos devem ser preservados até que o IOE O_S F?ngtros PO ?m ser armazenados em
pr— i g G o, Somente a versdo atual esteja disponivel, evi- atinja a idade de 75 anos e, pelo menos 30 Meio fisico ou eletronico.
w Zerrove;;g?;ea?tggfeoti?;ﬁ:;gqsogu.‘:;egats tando o acesso indevido a documentos obso- anos apos o termino de sua ocupagdo mes-
g dp 3 p "~ letos. mo que j& tenha falecido;
as.
(V] . q q
" e i B el <l < —— A elaboragdo e a aprovagdo podem ser c) Prazos definidos pelo servigo para registros
rr r - . & i 8
e servico de te erraciologia aeve estabeiecer oo sletrénico ou fisico. Em caso de se que sdo exclusivamente de gestdo.
o um procedimento documentado que conste WElEED Ui g derBnies, cie e i@
uais sdo as informagdes criticas necessdrias ! s VSIDIEe) = ter
qc1ro1 a realizagdo do laudo. eenliieleclo@reEo e bleguels pai serles e Durante a auditoria, ao surpreender altera-
p ¢ : vidualizadas e permitir a rastreabilidade dos ses d X o _fp
dados e informacbes. & Alteragdes feitas nos registros criticos devem §O€S de registros criticos, verificar como a ras-
;: permitir a rastreabilidade das informacées criti-  treabilidade pode ser evidenciada.

Para telerradiologia, verificar a existéncia
do documento bem como a ciéncia de seus
clientes.

cas alteradas e o responsdvel pelas alteragdes.

Para registros em meio fisico, o uso de “cor-
retivos” ndo é permitido.
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21m

O sistema de gestdo da qualidade deve es-
tabelecer que todos os processos com impacto
administrativo, técnico ou na estrutura de apoio
tenham plano de contingéncia formalizado de
modo a garantir a realizagdo continua da pres-
tagdo do servigo e a seguranca do paciente.

O plano de contingéncia deve ser submetido
a treinamentos e testes de implementagéo que
garantam a continuidade das atividades.

Registros devem ser mantidos.

O servico de telerradiologia, deve definir e do-
cumentar o processo de comunicagdo com os
clientes, realizagdo e transmiss@o das imagens
de qualidade e de todos os dados criticos ne-
cessdrios a realizacdo de laudos.

Verificar se todos os processos de impacto
na continuidade do servico estdo suportados
por um plano de contingéncia.

Verificar também os registros de treina-
mento e a avaliagdo da eficdcia do plano de
modo a garantir a continuidade dos servigos
prestados.

Verificar se os colaboradores conhecem as
contingéncias estabelecidas pela institui¢éo.

Verificar se o processo definido e documen-
tado atende toda a sistemdtica que envolve
a telerradiologia para realizagéo de laudos
seguros.

Item 2: Gestdo de riscos e da seguranca do paciente

221

2.2.2-CORE

O sistema de gestdo da qualidade deve definir
e divulgar uma metodologia de gerenciamento
de riscos com a finalidade de documentar todos
os riscos significativos para o servico, incluindo
riscos estratégicos, financeiros, assistenciais,
técnicos/operacionais e ambientais. O gerencia-
mento também deve ter como finalidade mini-
mizar ou eliminar esses riscos.

A aplicagdo do gerenciamento de riscos deve
estar alinhada com a politica definida pela dire-
¢do do servigo, e com os Protocolos Internacio-
nais de Seguranca da Organizagdo Mundial de
Saude (OMS).

O sistema de gestdo da qualidade deve esti-
mular a notificagdio do risco, eventos e quase fa-
lha com base na transparéncia e cultura justa.

Registros de notificagdo, andlise das causas e
a tratativa devem ser mantidos e gerenciados.

Avaliar a metodologia aplicada em cada
drea/processo auditado. Buscar evidéncias
que possam mostrar gque a gestdo de riscos
dos servigos e processos leva em considera-
¢do o ponto de vista e necessidade de todas
as partes interessadas e envolvidas com o
processo/atividade. Verificar se os riscos e o
respectivo gerenciamento estéo documenta-
dos, efetivamente gerenciados e se apresen-
tam:

a) identificacdo do que pode acontecer e
como;

b)

avaliagdo da importdncia dos riscos em
termos de probabilidade, as consequén-
cias e resultados;

C

avaliagdo de como os riscos podem ser
evitados ou reduzidos, transferidos, com-
partilhados ou retidos e planejados;

d

acdes a serem tomadas, caso o risco se
transforme em perigo e o evento aconte-
ca.

Avaliar como os riscos s&o identificados
e registrados e a tratativa que é dada pela
equipe.

2.2.3- CORE
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2.2.5- CORE
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O sistema de gestdo da qualidade deve defi-

nir responsdveis pela gestdo de riscos, os quais
devem periodicamente, avaliar os riscos do ser-
vigo, auxiliar na investigagdo de eventos adver-

SO:

s efou sentinela, treinar a equipe na metodo-

logia e politica definida pela direcdo do servigo.

A

politica frente a esses eventos deve contem-

plar, minimamente:

a

b

c]
d

e

Treinamento das equipes em como relatar e
investigar o evento;

Como registrar o evento;
Andlise de causa raiz;

Qual o procedimento e os critérios para
compartilhar com o paciente e familiares os
eventuais desfechos desse evento;

Qual a forma de comunicacdo e apoio ao
profissional e equipe envolvidos.

Periodicamente, os responsdveis pela gestdo

de riscos devem:

a

b

C)

d

e

f)

Monitorar os riscos e divulgar os resultados
do gerenciamento dos riscos & direcdo e li-
derancas envolvidas;

Avaliar a eficdcia do plano de gerencia-
mento de riscos para minimizar os riscos e
eventudais Novos riscos;

Revisar o plano juntamente com as dreas,
avaliando a conformidade com as politicas,
procedimentos e diretrizes;

avaliar o impacto e resultados de melhoria
dos processos e seguranga dos pacientes;

comunicar aos envolvidos e interessados as
agdes de melhoria ou agdes sobre novos ris-
cos identificados decorrentes desse geren-
ciamento;

definir o responsdvel pela comunicag¢do
com o paciente em caso de evento adverso
efou sentinela.

O servigo de imagem deve contar com um

protocolo divulgado e uma equipe minima,
composta por pelo menos um médico radio-
logista com certificagéo em AVR (emitida pelo
CBR), ACLS ou BLS ou médico especialista apto

a
a

tratar intercorréncias, como reacgdes adversas
medicamentos/contraste, em todos os hord-

rios de atendimento.

Certificados comprobatérios dos cursos e re-

gistros de atendimento a urgéncias, emergén-
cias e reagdes adversas devem ser mantidos.

Verificar a politica de gestdo de riscos, pe-
riodicidade das reunibes, assim como atas
das reunides e relatérios de investigacdo de
eventos.

A comunicagdo a todos os envolvidos busca
contemplar que, quando algo ndo aconte-
ce como planejado, o objetivo das pessoas é
tomar as medidas cabiveis para atenuar ou
reverter o dano.

O foco se dd na melhoria do processo, e ndo
em responsabilizar os agentes envolvidos. A
equipe tem sido apoiada com foco na melho-
ria dos processos e cultura justa.

€ recomendado que os responsdveis pela
gestdo de riscos representem as diversas
dreas/processos e trabalhem de forma in-
dependente, atendendo a politica de confi-
dencialidade do servigo.

Verificar documento que define a periodici-
dade dessas andlises.

Avaliar os relatorios referentes & gestdo de
riscos, respectivos indicadores ou outras me-
didas pertinentes, desempenho em relagéo
aos padroes definidos e ata da andlise critica
da diregéo e como o resultado dessa andlise
tem contribuido com a tomada de agdes e
melhoria dos processos e resultados para a
seguranca do paciente.

Verificar se tém sido consideradas, na and-
lise da gestéo, as tendéncias de ocorréncia de
incidentes, eventos adversos e quase falha e a
eficdcia das agdes de educagdo e estratégias
de comunicacgdo.

Verificar o protocolo, os registros de aten-
dimento aos eventos, incluindo reagdo a
contrastes, e se todos tém conhecimento de
quem sdo os colaboradores de referéncia
para emergéncias.

Verificar a certificagdo minima do AVR /
ACLS/BLS dos médicos que trabalham no se-
tor, bem como as respectivas validades dos
documentos.
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2.2.7 - CORE

2.2.8 - CORE

A realizacdo de exames de estresse cardiaco
deve seguir as premissas definidas no item 6.2.5,
ou seja, contar com um médico apto a tratar
intercorréncias do exame. O servico que admi-
nistra doses terapéuticas de radiofdrmacos com
internagéo deve possuir equipe de enfermagem
com capacitagdo especifica. O servigo que pro-
duzir radiofdrmacos para uso proprio deve pos-
suir farmacéutico capacitado. Registros de ca-
pacitagdo devem ser mantidos.

O servico que realiza exames de estresse car-
diaco ou sob sedacdo ou com injecdo de con-
traste deve dispor, para atendimento de emer-
géncia, no proprio local, ou em drea contigua e
de facil acesso e em plenas condigdes de funcio-
namento, no minimo, de:

a

eletrocardiografo;

b) ponto de oxigénio ou cilindro com carrinho;
c) laringoscépio;

d

aspirador portdtil;

e

esfigmomanometro;

f) estetoscopio;

equipamentos de monitoragdo e desfibrila-
¢do cardiaca;

g

h

materiais e medicamentos para atendi-
mento de emergéncias.

Todos esses devem ser monitorados periodica-
mente e descontaminados apds o uso e antes
do vencimento da validade da descontamina-
Gdo, caso ndo tenham sido utilizados.

Registros do monitoramento devem ser man-
tidos.

Um programa de educagdo continuada com
foco na higienizagéo das mdos deve ser imple-
mentado, em conformidade com os protocolos
do Ministério da Saude e Organizagdo Mundial
de Saude, visando a reducéo dos riscos de infec-
Goes relacionadas a assisténcia a sadde.

O programa deve apresentar todas as agdes
institucionais relacionadas & higienizacdo de
md&os, bem como o cronograma e execugdo de
treinamentos correspondentes, com periodici-
dade anual.

A equipe do servigo deve atuar em conformi-
dade com o programa.

Verificar se, em caso de realizacdo de exa-
mes de estresse cardiaco, hd um médico apto
a tratar intercorréncias durante todo o proce-
dimento. Verificar registros de capacitagdo
da enfermagem quando doses terapéuticas
de radiofdrmacos forem administradas. Ve-
rificar registro de capacitagéo da enferma-
gem e do farmacéutico e a documentagdo
do responsdvel técnico farmacéutico, devida-
mente registrado no seu conselho regional
profissional.

Verificar a disponibilidade dos equipamen-
tos e se estdio em condicdes de uso.

Verificar os registros de monitoramento dos
equipamentos e da validade dos materiais e
medicamentos.

Verificar registro de treinamento e observar
se a higienizagdo das mdos € praticada con-
forme orienta¢éo do Ministério da Saude.
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A diregdo do servigo, ou responsdvel formal-
mente designado, deve estabelecer um protoco-
lo documentado, baseado no Parecer do CFM
n° 20/2019, ou qualquer legislacdo ou diretriz
vigente que venha a substitui-lo, contendo obri-
gatoriamente:

a) a listagem de achados considerados criticos
ou potencialmente criticos;

b) formas e canais de notificagéio com o médi-
co efou corpo clinico de acordo com a gravi-
dade do achado.

Registros do contato médico ou da tentativa
de contato devem ser mantidos.

O servigo de diagndstico por imagem deve es-
tar cadastrado no NOTIVISA e realizar acdes de
farmacovigiléncia, tecnovigildncia, e investigar
qualquer evento adverso ocorrido, em especial
se esse se relacionar a:

a) tratamento administrado por equivoco a
um paciente;

b) eventos adversos graves relacionados com o
uso de medicamentos, sangue, equipamen-
tos e produtos para a saude;

c) alteragdes neurolégicas ou cardiovasculares
graves.

Verificar o procedimento de notificagdo de
resultados criticos, os critérios definidos e os
registros de contato ou tentativa de contato
pelo médico radiologista. Tais registros devem
conter o nome do médico que fez o contato ou
a tentativa de contato, data, hora e nome do
profissional que recebeu o contato.

Este registro também pode constar no lau-
do, a depender da politica definida pelo servi-
co de diagnéstico por imagem.

A definicGo de quais s&o os critérios para os
resultados potencialmente criticos, deve ser
realizada preferencialmente em colaboracdo
com outros médicos da organizagdo onde o
servigco de diagnéstico por imagem estd inse-
rido, com base na literatura efou experiéncia
dos médicos radiologistas do servigo.

Verificar os documentos de registro de even-
to adverso e/ou sentinela ocorrido em razdo
do uso de medicamentos, contrastes, equipa-
mentos e outros produtos para d saude.

Verificar o cadastro, o registro e a gestéo
das notificagdes ao NOTIVISA.

Item 3: Gestdo de ndo conformidades, reclamacdo de pacientes, eventos
adversos e melhorias

231

O servigo deve manter canais de comunica-
¢do com os pacientes e estimular o registro
de elogios, sugestdes e reclamacbdes.

Deve estimular que as queixas verbais se-
jam registradas pelos colaboradores e parcei-
ros, respeitando a cultura justa e a confiden-
cialidade.

Para os servigos de telerradiologia, esse cri-
tério deve considerar os clientes (contratan-
tes).

Verificar se hd e quais os canais de comuni-
cagdo e se esses sdo devidamente divulgados.
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232

3.3

2.

O servigo deve definir um procedimento do-
cumentado sobre o processo de condugdo de
uma manifestagdo de paciente e seu respecti-
Vo registro, desde o recebimento, investigagdo,
resolucdo até o retorno das agodes para ciéncia
do paciente.

Para os servicos de telerradiologia, esse cri-
tério deve considerar os clientes (contratan-
tes).

O servico deve descrever em procedimento
documentado os critérios para abertura de
ndo conformidades reais e potenciais (qua-
se falhal), os registros de ndo conformidades,
da acdo imediata, andlise critica para inves-
tigagdo da causa raiz, agdes corretivas para
assegurar gue ndo ocorrerdo novamente e
verificagdo da eficdcia das agdes e responsa-
bilidades.

Registros de ndo conformidades e ndo con-
formidades potenciais devem ser mantidos,
assim como andlise das causas, agdes correti-
vas e preventivas e verificagdo da eficdcia das
agdes tomadas.

Avaliar as reclamagdes recebidas e a sua
conducgdo. Se as reclamacdes foram respon-
didas em tempo hdbil, se as reclamagdes gra-
ves foram apresentadas &s liderangas e/ou a
dire¢do do servigo.

Verificar evidéncias de que o reclamante
tem recebido retorno sobre o andamento das
acdes referentes & sua reclamagcdo.

Verificar procedimento documentado, os
registros das néo conformidades e o seu mé-
todo de gerenciamento.

Item 4: Auditorias do sistema de gestdo da qualidade

2.4.1

242

O sistema de gestdo da qualidade deve
definir um procedimento documentado que
contemple metodologia para programacgdo
e planejamento das auditorias, frequéncia de
realizagdo, capacitagdo de auditores e relato-
ros.

O sistema de gestdo da qualidade deve con-
templar um programa de auditorias internas
periddicas que englobe todos 0s processos
para os quais estes requisitos séo aplicaveis.

Cada processo deve ser auditado, no minimo,
anualmente.

Quando o servico ndo executar determinado
método diagndstico ou escopo de atendimen-
to (por exemplo, atendimento em contexto hos-
pitalar), devem ser documentados no relatoério
de auditoria interna, os motivos da ndo aplica-
¢@o de determinado (s) requisito (s).

Verificar o procedimento documentado.

Avaliar se o programa de auditoria contem-
pla todos os processos e se tem sido cumprido
no periodo determinado.

€ recomendado, que servigos criticos
terceirizados, sejam contemplados no Plano
de Auditoria anual.

243

2.4.4
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O sistema de gestdo da qualidade deve ela-
borar e divulgar um plano para cada auditoria
interna a ser realizada, levando em considera-
cdo a situagdo e a importéncia dos processos,
bem como resultados de auditorias anteriores
e as ndo conformidades dos processos.

As auditorias devem ser realizadas por mini-
mamente um profissional capacitado em Cur-
so de Auditoria Interna da Norma Padi (verséo
atual), podendo esse profissional ser um pres-
tador de servigo contratado.

A selecdo dos auditores e a execucdo das au-
ditorias devem assegurar objetividade e impar-
cialidade, ndo devendo o auditor auditar o seu
proprio processo.

A auditoria interna da qualidade deve re-
sultar em um relatério com informagoes de
eventuais ndo conformidades, observagdes e
melhorias a serem implementadas.

Avaliar se o plano de auditoria contempla
os critérios da auditoria, escopo, cronograma
e metodologia definida.

Avaliar a capacitagdo dos auditores inter-
nos.

O servico de diagndstico por imagem deve
ter profissional capacitado que possa dar
continuidade as agdes necessdrias provenien-
tes de achados obtidos de auditorias.

Avaliar o relatério da auditoria e os relato-
rios das respectivas ndo conformidades.

47



PAD

PROGRAMA DE
ACREDITACAO
EM DIAGNOSTICO
POR IMAGEM



50

PADI

Voltar ao indice

Principio: O servico de Diagnostico por Imagem trabalha de forma integrada com os diversos
processos e profissionais envolvidos para realizar um atendimento seguro, tanto para o paciente,
acompanhantes e visitantes, quanto para os colaboradores e médicos. Garante gue todas as
imagens sejam adquiridas de acordo com protocolos definidos, baseados em literatura cientifica.
A qualidade das imagens estd de acordo com as melhores prdticas atuais e contribui para um
diagndstico efou tratomento coerentes. Os laudos s@o objetivos e o servico de Diagndstico por
Imagem busca manter uma padronizagdo por método e regido examinados.

Item 1: Gestdo de atendimento

O servigo deve divulgar quais métodos

diagnésticos disponibiliza aos pacientes. Verificar a divulgacdo dos métodos diagnds-

]
3 . ticos do servigo por meio de midias como tele-
O servico de telerradiologia, deve divulgar  fone, site ou outros meios.
os tipos de laudos realizados.
O servigo disponibiliza do paciente e/ou
responsdvel materiais educativos sobre os
exames, procedimentos e diagndsticos mais - . - . . -
2 prevaleﬁtrjes na instituicdo 9 Verificar orientagdes formais em meios fisi-
0o cao. cos ou digitais sobre exames mais praticados
‘-" O servico de telerradiologia deve disponibi- (condutas, pré, per e pés exame).
N lizar o cliente informagdes documentadas . . o . .
- : cOes Para telerradiologia, verificar as orientagdes
¥ que orientem sobre o atendimento prestado, g e i
bem como canais de comunicagdo para ali- :
mentacdo e retroalimentagdo com foco na
gestdo de melhoria.
O servico deve disponibilizar instrucées do-
cumentadas que orientem sobre as politicas
de atendimento, incluindo:
a) informacbes e instrucdes a serem forneci-
das aos pacientes com relagéo ao prepa- . .
M ro para os exames e procedimentos; Verificar o contetido do documento de mFoT-
=] . . macdes e instrucdes aos pacientes e respecti-
b) formuloflos/quest_\onorlos, termos Fie vos formuldrios.
Consentimento Livre e Esclarecido e in-
formagdes pds-procedimentos, quando
aplicavel;
c) instrugbes e informagdes para recepcio-
nistas e pessoal do atendimento.
. . . . Verificar se ha instruces sobre necessidade
< O servico deve informar aos pacientes se hd ~
h - d d d de agendamento ou ndo de cada exame e se
} ou ndo necessidade de agenaar os exames e - . . N .
M hd a informagdo do tempo previsto para dis-

a previs@o de entrega dos laudos. senilzlizamsn des leuds
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O servigo deve garantir que o paciente seja
informado durante o agendamento sobre
restricdes ou instrugdes especiais referentes a
idade, sexo, peso e para portadores de neces-
sidades especiais.

Orientagdes dos exames de Densitometria:

a) Suspender medicamentos com Cdlcio no
dia do exame;

Restrigdes dos exames de Densitometria:

b) Uso de contraste oral ou endovenoso na
semana gue antecede a densitometria;

c) Peso excedendo o limite do densitémetro.

O servigo deve garantir que as requisigées
dos exames contenham informagoes suficien-
tes para a identificacdo do paciente, do profis-
sional solicitante e dos exames a serem reali-
zados com a respectiva drea ou 6rgdo a ser
analisado e lateralidade, quando aplicdvel.

O servico de telerradiologia deve exigir que
as requisicdes dos exames contenham in-
formacgdes suficientes para a identificacdo
do paciente, e para elaboragdo do laudo, in-
cluindo a respectiva drea ou érgdo a ser ana-
lisado e lateralidade, quando aplicavel.

O servigco deve disponibilizar ao paciente,
ou responsdvel, informagdes claras e em Llin-
guagem acessivel sobre o preparo para reali-
zacGo dos exames e orientagdes sobre o que
acontece antes, durante e depois de cada
exame especifico, administragdo de medica-
mento ou radiofdrmaco e/ou procedimentos.

O servico deve solicitar ao paciente um
documento oficial com foto ou outro méto-
do biométrico, que comprove a sua identifi-
cagdo para o cadastro. Além disso, em todo
o processo de atendimento, os profissionais
devem checar dois identificadores (estabe-
lecidos pela instituicéo e padréo para todos
os pacientes) para a confirmagdo da identi-
ficagdo do paciente, conforme as Metas In-
ternacionais de Seguranga da Organizagdo
Mundial de Sadde (OMS).

Para pacientes em atendimento de urgén-
cia ou internados, a comprovagdo dos dados
de identificacdo também poderd ser obtida
no prontudrio médico ou com familiares.

O servigo de telerradiologia deve exigir no
minimo dois identificadores para realizagdo
de laudos, definindo processo documentado
de recusa e comunicacdo ao cliente, para os
casos que ndo contenham a informagdo su-
ficiente para elaboragdo do laudo.

Verificar se as instrugdes para realizagdo de
exames informam sobre restri¢oes referentes a
idade, sexo, peso e para portadores de necessi-
dades especiais e quaisquer outras relativas as
condigdes estruturais do servigo de imagem.

Para os exames de Densitometria Osseaq,
verificar se existe documentagdo das orienta-
cGes, preparo e restricoes.

Checar se as requisigdes disponiveis possibi-
litam a identificaco do paciente, do profissio-
nal solicitante, do exame solicitado e a respec-
tiva drea ou 6rgdo a ser analisado.

As informagdes devem ser suficientes para
permitir que o paciente, ou seu responsdvel,
tome decisbes informadas sobre o exame ou
procedimento para reduzir a ansiedade e tra-
zer-lhe confianca.

Verificar durante alguns atendimentos am-
bulatoriais e hospitalares como ¢é realizada a
identificagdio do paciente, quais os documen-
tos de identificacdo solicitados e se sGo confir-
mados dois identificadores em todo o proces-
so de atendimento.
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319

3.1.10

kAR

O servico deve garantir que o cadastro do
paciente contenha, no minimo, as seguintes
informagdes:

a) numero de registro de identificagdo do
paciente gerado pelo servico, de prefe-
réncia unico, e o numero de identificacdo
de cada dia de atendimento;

b) nome completo, data de nascimento e
Sexo;

c) endereco completo do paciente e telefo-
ne;

d) identificacdo do profissional solicitante
com telefone de contato ou e-mail, se dis-
ponibilizados;

e) data e hora do cadastro;

f) exames solicitados;

informacgdes adicionais (medicamentos
em uso, dados do ciclo menstrual, indica-
cdo clinica) guando apropriado ou neces-
sdrio;

g

h

data prevista de entrega do laudo;
i) indicagdo de urgéncia, quando aplicdvel;

j) em caso de menor ou incapacitado,
nome e contato do responsdvel.

O servigo deve ter um processo de cadastro
que permita o registro das datas, hordrios, lo-
cais e responsdveis, por meios que garantam
a rastreabilidade dos seguintes eventos:

a) exame ou procedimento a ser realizado;

b) identificagdo do(s) profissional(is) que
realizou(ram) o exame ou procedimento.

O servigo deve garantir que as condicdes
adequadas de preparo do paciente para a
realizacéo dos exames efou procedimentos
solicitados tenham sido atendidas. Em caso
negativo, o servico deve garantir que o pa-
ciente, ou seu responsdvel e/ou o requisitante
seja informado da inadequacdo do preparo,
de preferéncia antes da realizagdo do exame
ou procedimento.

No caso da realizacdo do exame fora do
preparo, deverd constar no laudo a falta de
preparo do paciente possibilitando a correta
interpretagdo do resultado.

Verificar durante alguns atendimentos am-
bulatoriais e hospitalares se o cadastro con-
templa esses itens.

Verificar se o cadastro de cada exame ou
procedimento gera registros rastredveis da
realizacdo do exame ou procedimento: data,
hordrio, local e responsdvel.

Verificar se ha forma de conferéncia do pre-
paro antes da realizagdo do exame e registro
no laudo da informacgdo de eventual inade-
quacdo do preparo.

Verificar laudos dos exames de procedimen-
tos realizados em pacientes com restrigdo e os
registros dos responsdveis por sua liberacdo.

A politica de realizacdo do exame fora do
preparo € de responsabilidade de cada ser-
vigo.

3112
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3114

3.115
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O servico deve entregar ao paciente um
comprovante de atendimento que contenha,
no minimo:

a) nome completo do paciente;

b,

ndmero de registro de identificagdo;
c) data do exame e/ou procedimento;
d) nome do(s) exame(s) realizado(s);

e) data prevista para a entrega do(s) lau-
do(s).

O servico de imagem deve ter por escrito
uma politica de entrega de laudos em acor-
do com as disposi¢cdes contidas nas resolu-
¢oes do CFM n° 1605/2000 e 1246/88 ou ou-
tras gque venham a substitui-las.

O servigo deve garantir que os pacientes
sejam respeitados em todo contato com o
servigo, promovendo ativamente a privacida-
de, a dignidade, a seguranga dos pacientes e
suas preferéncias.

Atengdo especial deve ser dada as diferen-
cas de cultura, religido, idade e outros fatores,
com referéncia & legislagdo vigente.

O servigo deve disponibilizar materiais,
impressos ou eletrénicos, que informem aos
pacientes atendidos seus direitos e responsa-
bilidades, bem como a equipe possui treina-
mento e conhecimento para realizar orienta-
GOes quanto a isso.

Evidéncias de compreensdo pelo paciente
devem ser arquivadas.

Quando o paciente Nndo estiver apto a rece-
ber essas informagdes, a orientagdo deve ser
realizada aos acompanhantes/familiares.

O servigo deve garantir que os pacientes
(ou seus responsdveis em caso de menores
de idade ou pacientes com necessidades
especiais) deem seu Consentimento Livre e
Esclarecido, apos receberem adequada infor-
magcdo, para a realizagdo de exames que en-
volvam administragdo de meios de contraste,
medicamentos, radioisétopos, procedimen-
tos invasivos, anestesia, ou para propdsito de
ensino ou pesquisa.

O servico de telerradiologia deve exigir
acesso @ essas informagées para realizagdo
de laudos, definindo processo documentado
de recusa e comunicagdo ao cliente, para os
casos gue ndo contenham a informacdo su-
ficiente para elaboragéo do laudo.

Registro do Consentimento Livre e Esclare-
cido deve ser mantido.

Vistoriar os itens que compdem o compro-
vante de atendimento.

Verificar a politica de entrega de laudos e a
aplicagdo da mesma na operagéo.

Verificar se o processo favorece a equipe
a agir de forma acolhedora, com discricdo e
respeito com o0s pacientes e/ou seus responsa-
veis, garantindo a privacidade dos pacientes, a
dignidade e a seguranca e o respeito ds suas
preferéncias.

Evidéncias do processo, dos materiais de co-
municagdo sobre direitos e responsabilidades
e da compreensdo do conteldo pelos pacien-
tes e familiares devem ser verificados.

Verificar no Consentimento Livre e Esclare-
cido mengdo sobre a compreensdo, como por
exemplo existéncia de campo “L/ e compreen-
ar

Verificar os registros de Consentimento Livre
e Esclarecido, como sdo aplicados aos pacien-
tes ou responsdveis e como sdo armazenados.
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3116

3117

€ direito do paciente escolher participar de
decisbes relacionadas a realizagéio do exame
prescrito ou procedimento (anestesia, inter-
vengdo e demais procedimentos invasivos).
Por isso, o servigo deve prestar informagdes
suficientes para a tomada dessa decisdo.

Os riscos da escolha tomada devem ser su-
ficientemente explicados, de forma que ele
tenha compreensdo sobre as implicagoes
desta.

Todas as pacientes em idade menstrual
devem ser questionadas, por meio de um
questiondrio e/ou anamnese, sobre possivel
estado de gravidez antes de passarem por
qualquer exame de imagem com radiagdo
ou campo magnético.

Questiondrio para realizagdo de mamo-
grafia deve conter informacdes sobre a indi-
cacdo do exame (rastreamento ou diagnos-
tico), histérico familiar ou pessoal de cancer
de mama e estado hormonal (DUM ou me-
nopausa).

O questiondrio para realizagéo de densito-
metria 6ssea deve conter:

a) Data da ultima menstruacéo/ possibili-
dade de gestacdo;

b)
c]
d

Menopausa? Idade da menopausa;

Indicagéo do exame;

Uso de medicamentos associados & redu-
¢do da massa dsseaq;

-

e

Doencas associadas & baixa massa ou
perda ossea acelerada;

f) Tratomento medicamentoso para os-
teoporose;

g) Outros fatores de risco associados.

O servico de telerradiologia deve exigir
acesso @ essas informagdes para realizagdo
de laudos, definindo processo documentado
de recusa e comunicagdo ao cliente, para os
casos que ndo contenham a informacdo su-
ficiente para elaboragdo do laudo.

Registros devem ser mantidos.

Verificar Consentimento Livre e Esclarecido
assinado.

Verificar a presenga do item “gravidez /
DUM" nos questiondrios, doencas prévias e
uso de medicagdes, guando aplicavel.

Para Densitometria:

Verificar o registro do estado hormonal nos
relatorios de resultados imagens impressas.

3118

3119

3120
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O servigo deve garantir a referéncia e con-
trarreferéncia formal para recebimento de
pacientes ambulatoriais ou hospitalares de
outros servigos com fins de realizagéo de exa-
mes e/ou encaminhamento dos pacientes.

Nos casos de pacientes hospitalares com
precaugdes de contato e/ou risco de quedas,
o0s mesmos devem estar corretamente iden-
tificados, e todos que entrarem em contato
com esses pacientes devem estar utilizando
os EPIs necessdrios, além de garantir a hi-
gienizagdo das mdos e que medidas de pre-
caucdo de contato e de prevencdo de quedas
estdo sendo tomadas pelo servigo de saude,
conforme as Metas Internacionais de Segu-
ranga da Organizagéo Mundial de Saudde
(oms).

O mesmo procedimento se aplica a pa-
cientes, acompanhantes, visitantes ou pro-
fissionais que venham a ter alguma intercor-
réncia nas dependéncias do servico.

E€m caso de realizagdo de bidpsia ou coleta
de amostra biolégica para exames, o servico
deve garantir o uso adequado dos recipientes
e conservantes, a identificacdo das amostras
de maneira indelével, no momento da coleta,
com, no minimo:

a) nome completo do paciente;
b) data de nascimento;

¢) numero do atendimento;

d) data de coleta da amostra;

e) nome do servico de diagndstico por ima-
gem.

A amostra deve ser encaminhada ao labo-
ratério dentro do prazo e de forma adequa-
da, que garanta a sua estabilidade.

Registros de controle do encaminhamento
devem ser mantidos.

Quando aplicavel, o servigco deve desenvol-
ver um plano que considere os cuidados e as
orientagdes pds exames e procedimentos de
forma que a alta seja realizada com segu-
rancga.

€m caso de complicagdo do procedimento,
entregar orientagdo com telefone do servico.

Acompanhamento pelo servico do desfe-
cho pods procedimento, em caso de evento
adversos/complicacoes.

Verificar contratos e procedimentos que de-
finam o processo e responsdveis pelo contato
e aprovagdo para recebimento de pacientes
provenientes de outros servicos com fins de
realizacdo de exames, assim como para en-
caminhamento de pacientes a outros servigos
apos a realizacdo de exames.

Verificar os procedimentos para os pacien-
tes hospitalares com precaugdes de contato e
risco de queda.

Verificar o fluxo de amostras, identificagéo,
transporte e registros de controle.

Verificar as recomendacdes por escrito com
orientagdes do pos procedimento e do contato
do servico.

55



56

PADI

Voltar ao indice

Item 2: Gestdo analitica - Realizag¢do dos exames

3.21

322

Antes da realizagdo dos exames, o servico
deve garantir a identificagéo correta de cada
paciente com a conferéncia dos dois identifica-
dores, o preenchimento e assinatura do pacien-
te apos aplicado o Consentimento Livre e Escla-
recido, bem como realizar uma nova anamnese
para confirmacdo das informagdes relevantes
que possam contraindicar o exame, incluindo
situacdes de claustrofobia, uso de metais e im-
plantes que possam triar contraindicacdes da
realizacdo de ressonéncia magnética.

A aplicacdo de termo de consentimento Li-
vre e Esclarecido para procedimentos invasivos,
utilizacdo de contraste/farmacos e de anestesia
& obrigatoria. O conteludo destes termos deve
abranger, principalmente, riscos, beneficios e
contraindicagdes para realizacdo do procedi-
mento/exame.

Nd&o é obrigatoéria a aplicacdo de Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido para exames
de Raios-x simples e Ultrassonografia.

Em caso de necessidade de procedimentos
invasivos que necessitam de aplicagdo de me-
dicamentos, contrastes ou radiofdrmacos, ava-
liar antecedentes alérgicos, o uso de anticoagu-
lantes e patologias cardiacas (que necessitem
de profilaxia com antibidticos) e insuficiéncia
renal.

O servigo de telerradiologia deve exigir aces-
so documentagdo e informacdes referentes ao
paciente para realizacdo de laudos, definindo
processo documentado de recusa e comunica-
¢do ao cliente, para os casos que Ndo contenha
informagdo suficiente para realizacéo do laudo.

O servigo deve garantir a identificagdo corre-
ta de cada paciente, em cada exame ou proce-
dimento, seja realizado de forma interfaceada
com o sistema de atendimento, seja manual e
a lateralidade, quando aplicavel.

Verificar o processo de identificagdo e ras-
treabilidade do paciente, incluindo a con-
firmagdo dos dois identificadores e das in-
formacdes relevantes para a seguranga do
paciente e realizagdo do exame.

Verificar os questiondrios de anamnese,
como sdo preenchidos, assim como registros
da anamnese realizada com o paciente.

Verificar se o questiondrio inclui perguntas
especificas sobre porte de metais nos casos
de realizacdo de ressonéncia magnética.

O impresso onde consta o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, pode ser en-
tregue o paciente por qualguer profissional
da organizagdo, desde que um médico seja o
responsdvel pelo esclarecimento de eventuais
duvidas e assinatura do mesmo.

Verificar o processo de identificagdo e ras-
treabilidade do paciente em todas as etapas
do atendimento.
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O servico deve possuir protocolos diagnos-
ticos de aquisigéio de imagens e terapéuticos,
quando aplicavel, para cada modalidade diag-
néstica. Nos casos de TC e RM, devem seguir as
diretrizes minimas do CBR. Nos casos de densi-
tometria, devem seguir as diretrizes da Abrasso
(Associacéo Brasileira de Avaliacéo Ossea e Os-
teometabolismo).

O servico de Telerradiologia deve exigir a
transmiss@o de exames de Tomografia Com-
putadorizada, Ressondncia Magnética e Me-
dicina Nuclear, em formato DICOM 3, sob a
responsabilidade do médico especialista com
registro no CRM.

Os materiais, medicamentos, psicotrépicos
(para sedacdo) e contrastes devem estar devi-
damente armazenados, em ambiente contro-
lado, quando recomendado pelo fabricante,
identificados e com uso controlado. Deve haver
rastreabilidade das informagdes: registro de
prescri¢cdo, quem prescreveu, CRM e assinatura
do profissional responsdvel, quem administrou
e qual lote utilizado.

As datas de validade devem ser respeitadas.

Deve haver descricdo clara das indicagoes
e contraindicagdes para uso do contraste. €Em
caso de contraindicacdo, explicagdes devem ser
dadas ao paciente e familiar, se presente. Deve
haver registro dessa agdo. No laudo, devem
constar informagdes sobre a contraindicagdo.

Para contrastes de uso fracionado deve haver
comprovagdo de seguranca e ndo contamina-
¢do, conforme relatério do fabricante.

Deve haver procedimento padréo descri-
to para o uso correto do sistema, que indique
como prevenir a sua contaminacgdo. Deve deta-
lhar ainda, como proceder em caso de eventual
contaminagdo do sistema, seguindo as reco-
mendagdes do fabricante.

O servico deverd submeter ao Padi, previa-
mente a cada auditoria, imagens e laudos, por
via eletrénica (imagens DICOM), conforme
anexo d esta Norma - “Submisséo de imagens
e laudos”.

Os nomes dos pacientes devem ser anoni-
mizados. O Padi definird previamente o prazo
para envio a cada auditoria

As imagens serdo submetidas a andlise das
Comissdes Técnicas do CBR, com base nos ane-
xos e diretrizes vigentes.

Verificar os protocolos institucionais para
cada modalidade diagndstica.

Verificar as datas de validade dos materiais,
medicamentos e contrastes disponiveis para
Uso, 0 drmazenamento e os registros de pres-
crigdo e administragdo.

Verificar os protocolos com as indicagdes de
contraste para cada tipo de exame.

Verificar os registros de contraindicagdo.
Recomenda-se um comentdrio no laudo.

Verificar as bombas injetoras e os tubos co-
nectores, que devem ter certificagdo de segu-
ranga e ndo contaminacéo.

Verificar se existe procedimento descrito
para uso correto do sistema e se este € segui-
do.

Verificar a existéncia de treinamentos perio-
dicos para manipulacdo correta do sistema
de fracionamento de contraste.

Verificar o resultado das andlises das Co-
missoes Técnicas do CBR.
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Os servicos acreditados pelo Padi na drea de Densitometria Ossea devem ser avaliados pela
qualificacdo dos profissionais, pelos controles de calibracdo, qualidade dos aparelhos e pela qua-

£m todas as imagens devem estar inclusos os .
g lidade dos laudos.

seguintes itens para a correta identificagéo:

Servicos que possuam certificacdo de qualidade pelo ProQuaD (Programa de Qualidade em
Densitometria) da Abrasso, estardo dispensados da etapao que envolve o envio e andlise de ima-
gens e laudos desta modalidade.

a) nome completo do paciente;

b) numero do prontudrio efou identificacéo;

¢) nome da instituicéo;

d) idade ou data de nascimento;

Verificar como as imagens sdo identifica-
data do exame; das e se contemplam, no minimo, os itens
descritos neste requisito (7.2.8).

e

f) lateralidade, se aplicavel;

& o de controle d lidad
S g) abreviatura da incidéncia (para exames de [eieiElieline) 2 EEiliels GO Elieliskler Em
mama); Para exames de tomografia, é recomen- Densitometria éssea deve ser executado con-
Pl — dado que a documentacdo contenha dose forme as recomendagdes de cada fabricante
X a; a
9 9 ' report (legivel), desde que o aparelho forneca para manutencdo dos equipamentos, confor-
i) re~comendo—se oregistro QUS dosesde rod'\»o— csiecloeta me as normativas atuais da ISCD (Sociedade
Gdo em exames que utilizem fluoroscopia/ Internacional de Densitometria Clinica) ou ou-
intensificador de imagem. X X
tra diretriz que o CBR, Abrasso ou ACR venham
. O ser\{i(;o de tel?rrodiotogio QeveNex\'gir acesso a publicar.
a essas informagoes para realizagdo de laudos,
definindo processo documentado de recusa e
comunlcogog e cUente,hporo CS @RS eHE e Controle da Qualidade do Densitdmetro:
contenham as informagoes.
Calibragdo
. N ] Revisar registros dos processos de controle
a) Teste de calibragdo conforme fabricante; X 9 10S p .
de qualidade fornecidos pelos fabricantes, as-
b) Andlise dos resultados e grdficos; sim como o registro dos resultados.
) . N . Teste de Calibragdo: ¢ varidvel conforme
o O ambiente fisico deve ser adequado para a c) Estabetecer.ggoef corretivas nos casos de tecnologia do fabricante de cada equipa-
o realizacdo de exames com anestesia, com sala  Verificar as salas de indugdo / recuperagdo. falha de calibracéo. mento (bloco externo ou sistema interno).
de indugéo e/ou recuperacdo. L o
. ~ ) < Calculo da DMO média do fantoma: na
e Sala de indugdo deve ter fonte de saida de ga- = RIS (e Gl Gl Re] instalacdo inicial do densitémetro realizar 10
2 r r, n e . . . - 3 isicd 3
5 $e5 jpeiiel elimenierr © Vemkileeor, ume) e e | e s ssles et inducédo / recuperacdo. i : o aquisi¢oes repetidas do fantoma para calculo
] oxigénio suplementar e um ponto de véicuo para a) Aquisi¢des periddicas de fantomas; da DMO média. Repetir este processo apos
aspiragdo ou aspirador de carrinho. cada servigo técnico no densitdbmetro.
. " b) Gerar e monitorar resultados em grdficos;
Procedimentos sob sedagdo profunda, deve- Aquisicées periédicas do fantoma: de-
réojcontaricom medicolanestesistajemytodoio ) Estabelecer agdes corretivas nos casos em Ve ser realizadas, pelo menos uma vez por
w tempo do procedimento e alta anesteésica deve que exista variabilidade acima do reco- semana, para documgntor a estabilidade e
g ser dada formalmente por esse profissional. mendavel. variabilidade do densitémetro ao longo do
A 1060
(¥] Registros do procedimento anestésico e alta Verificar atendimento de pacientes sob - X X . tempo (toleréincia de +/-1.5%).
. - ; - ; ;
- anestésica devem ser mantidos. anestesia e respectivos registros. Verificar a Densidade Mineral Ossea (DMO)
& meédia do fantoma apds reparos ou Manuten-
™M Nos casos de procedimentos sob sedagéio mo- cdo do densitdmetro.
derada ou leve, o médico radiologista deve ava- . o
liar a necessidade da presenca do anestesista Manter arquivo dos relatdrios (logs) dos ser-
baseado no risco da seguranca para o paciente VIGos e manutencao e acoes corretivas no equi-
pamento.
~ Nos casos de ressondncia magnética, deve b X . I N
b haver um carrinho de ventilacdo mecdnica Verificar o carrinho e compatibilidade com Obs.: Em sm}u_ogoes Qe l2vEm @ queda acen-
" compativel com o campo magnético, caso seja  a RM. tuada das atividades do servico (por exemplo
realizada sedacéo profunda. ponqemlos), os procedimentos de controle de
qualidade devem ser executados, de acordo
. . com as recomendacgdes especificas do fabri-
0 Em caso de qualquer tipo de sedagdo, deve . . X R N
W . P O Verificar a presenga dos equipamentos e se cante, para preservar os equipamentos inati-
N haver monitor de sinais vitais. Para ressondncia N o ) . .
~ O - X esses séio compativeis com RM, quando apli- Vos e orientar retorno as atividades clinicas.
w0 magneética, os equipamentos devem ser compa- el

tiveis com o ambiente de campo magnético.
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3.2.15

3.2.16

Avaliagdo da precisdo deve ser realizada
conforme as normativas atuais da ISCD 2019
(wwuw.iscd.org):

Cada servico de densitometria deve deter-
minar o seu erro de precisdo (EP) e o valor da
minima variagdo significativa (MVS) em volun-
tdrios.

Ndo utilizar o EP informado pelo fabricante
do equipamento.

Cada tecndlogo deve fazer a sua avaliagéo
individual da preciséio em voluntdrios apés
treinamento especifico com equipamento (fa-
bricante). Realizar o processo apds a equipe ter
realizado, um montante de 100 pacientes na
sua rotina didria.

Equipes maiores devem usar a média dos EP
de todos os operadores para cdlculo da MVS.

A MVS para cada tecnélogo ndo deve exce-
der a 53% na coluna lombar, 5.0%no fémur to-
tale 6.9 % no Colo femoral (IC 95%).

Realizar nova avaliagéo da preciséo se hou-
ver substituicdo do densitdmetro, mudanga de
habilidade do operador ou, periodicamente, a
cada dois anos.

Calibragdo cruzada deve ser realizada nos
sistemas de densitometria se houver:

a

SubstituicGo (troca) de densitémetro em
um servigco diagnostico;

b)

Substituicdo de densitémetro com mesma
tecnologia ou troca de partes do equipa-
mento (hardware);

(o)

Realizar 10 aquisicoes repetidas do mesmo
fantoma antes e apds a troca. Se for obser-
vada uma diferenca superior a 1% na DMO
média contatar fabricante para servigo/cor-
recdio;

d

SubstituicGo de densitdmetro com tecnolo-
gia ou fabricante diferentes: Realizar aqui-
sicbes em 30 pacientes representativos do
servigo nos dois densitdmetros no periodo
de 60 dias.

e

Calcular a minima variagdo significativa
entre os equipamentos usando as tabelas
de calibragéo cruzada no site ISCD/Abras-
so.

f) Inclusdo (adi¢c@o) de um densitémetro ao
mesmo servigo diagnostico.

Incluséo de densitdmetro com mesma tec-
nologia e fabricante.

g

Checar avaliagéo de precisdo dos equipa-
mentos de densitometria, suas periodicidades
e registros.

Avaliagdo da precisdo: consiste na aquisi-
cdo de exames realizados em voluntdrios que
representam o perfil dos pacientes usuais do
servico.

Total de voluntdrios:

— 15 pacientes com 3 aquisi¢coes (de cada
segmento estudado)

ou

— 30 pacientes com 2 aquisi¢bes (de cada
segmento estudado)

Processo: as repetigdes devem ser realiza-
das no mesmo dia e o paciente deve ser repo-
sicionado no equipamento a cada aquisigéo.

Resultados: O cdlculo da MVS é realizado
apds preenchimento dos dados de DMO de
cada segmento (coluna, colo femoral e féemur
total) nas planilhas no site da ISCD/Abrasso.

3.2.16 (continuagdo)
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Ao adicionar um densitdmetro (mesma
tecnologia e fabricante) para atender os pa-
cientes usuais pela mesma equipe de ope-
radores, mantendo o densitdmetro original
funcionando.

Realizar aquisi¢bes do mesmo fantoma nos
dois equipamentos durante 20 dias. Contatar
suporte para ajustar a DMO meédia do densi-
tébmetro novo conforme calibragdo do densi-
tdmetro original se houver variagéo superior
a 0.5%.

Incluséo de densitdmetro com tecnologia e
fabricante diferentes:

Ao adicionar um densitémetro (tecnologia
e fabricante diferentes) com a finalidade de
atender os pacientes usuais pela mesma equi-
pe de operadores, mantendo o densitbmetro
original funcionando.

Realizar aquisicbes em 30 pacientes repre-
sentativos nos dois densitdmetros no prazo de
60 dias.

Calcular a minima variagdo significativa en-
tre os equipamentos usando as tabelas de cali-
bracdo cruzada no site ISCD/Abrasso.

Obs.: comparacdes quantitativas entre exa-
mes adquiridos em densitdmetros diferentes
s6 podem ser feitas se a calibragdo cruzada foi
realizada.

Uma vez calculada a MVS, a estabilidade
dos respectivos equipamentos deve ser moni-
torada com aquisigées periédicas no mesmo
fantoma em todos os equipamentos.

Registros: checar banco de dados e regis-
tros referentes aos procedimentos de calibra-
¢do cruzada em pacientes e no fantoma.

Estabilidade dos densitémetros em fun-
cionamento: através da revisdo de grdficos
de variabilidade da DMO do fantoma ao lon-
go do tempo apds a calibracdo cruzada.

Limites de variabilidade do fantoma: a va-
riabilidade da DMO do fantoma deve moni-
torada dentro de +/- 0.5% em cada densitdme-
tro, considerando o valor médio estabelecido
no momento da calibragdo cruzada.

ol
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Os servigos acreditados pelo Padi na drea de Mamografia (MG) devem ser avaliados pela qua-

lificacdo dos profissionais, pela politica de seguranca e pela gualidade das imagens e dos laudos. o .

Excecdo & norma nos casos de mamogra-
fos que usam tecnologia digital para as quais
ainda ndo foram estabelecidos testes de Verificar os protocolos de testes de controle
controle da qualidade (CQ) pela legislagdo, da qualidade (CQ) fornecidos pelos fabricantes,
devendo ser realizados todos os testes reco- assim como o registro dos resultados e as agdes
mendados no item 7.2.20, como também da- tomadas.
queles recomendados pelos seus respectivos
fabricantes.

Servicos gue possuam o Selo de Qualidade em Mamografia do CBR estardo dispensados da
etapa que envolve o envio e andlise de imagens e laudos desta modalidade, conforme descrito no
Regulamento do Padi

3.2.21

62

O servigo que realiza exame de mamogra-
fia deve atender os requisitos de qualidade

~ estabelecidos na Instru¢do Normativa AN- Verificar registros do controle de qualidade Os servicos acreditados pelo Padi na drea de Medicina Nuclear devem ser avaliados pela quali-

o VISA n° 54 de 20 de dezembro de 2019 e na ficagdo dos profissionais, pela politica de seguranca e pela qualidade das imagens e dos laudos.

&) Portaria MS/GM de Consolidacdo n° 5 de 28 dos equipamentos. © »pelap 9 caepead 9
de setembro de 2017 ou quaisquer outras le-
gislagdes que venham a substitui-las

Para a realizagéo do exame, a mama deve 0 Servico de Medicina Nuclear d
ser comprimida com o objetivo de reduzir os X lder;/\c;o e . e \c‘mo uclear deve ser cons-
efeitos da sobreposicéo dos tecidos mamad- MAUED €S, S (TIAme:

2 oS, (7] eifee) €t2 EempresseD Cave SUerE Mel | i coos vz mes eemzsele mamogra- a) titular, responsavel legal pelo Servico de

] faixa de 11 a 18 kgf, necessitando estar docu- .. X . Medicina Nuclear junto a CNEN;

1 . - fia realizados pelo servigo.
mentado no controle da qualidade. Ndo deve ) ) i
ser deixado nenhum artefato de imagem b) médico nuclear, responsdvel técnico pelo

T o ; S
durante a compressdo da mamd, como, por o e Miseleha MuEier Avaliar a estrutura minima da equipe
exemplo, dobra de tecido cutaneo; 8 c) supervisor de protecdo radiolégica, respon-  técnica habilitada com comprovagdo de
O nivel de exposicéo da mama aos raios X p" savel técnico pela protecéo radiolégica do habilitagéo para sua respectiva drea de
deve ser estabelecido, na rotina dos exames, : Servigo de Medicina Nuclear, com qualifi- atuag&o. (Complementagdo dos itens

E pelo dispositivo de controle automdtico de  Verificar esse item nos exames de mamogra- ] cacdo especifica para Medicina Nuclear e 511e512)

1 modo que as imagens apresentem uma es- fia realizados pelo servico. certificado vigente, concedido pela CNEN;
cala de tons de cinza que permita uma boa d) quantidade necessdria e suficiente de pro-
diferenciagdo dos tecidos mamdrios. fissionais de nivel superior e médio, devida-

Para verificacéo da qualidade dos equi- mente qualificados para o exercicio de suas
pamentos de mamografia, convencional ou ﬂ{ngoes, em conformidade com as Resolu-
analdgico, devem ser realizados os testes de ¢bes da CNEN NN 3.05.

Controle de Qualidade (CQ) previstos na Ins-

trug&o Normativa ANVISA n° 54 de 20/12/2019 O Servigo de Medicina Nuclear deve possuir,

(incluindo as modificagdes no ANEXO I pu- no minimo, os seguintes materiais e instrumen-

blicados na Minuta 2.41_ROP21_GGTES de tos de medicdo da radiagdo:

27/11/2020), ou qualguer legislacdo ou diretriz ) e

vigente que venha a substitui-la. I Equipamentos de protecdo individual (EPI)
e equipamentos de protecdo coletiva (EPC):

Recomenda-se que para as unidades fixas .

Cls mEmMEEIEe), & PErEElEEEE! ee megem Verificar a lista de testes de controle da quali a) luvas descanavers

° do simulador tipo ACR ou similar seja mensal. clale (G0 pravisie ne zesleess viganie, Gsim b) jalecos de manga longa;

i<} . - - ’

N _Para as unidades itinerantes de mamogra-  como o registro dos resultados. c) transportadores blindados de frasco e seringa; ‘ -

5] fia os testes devem ser realizados, no maximo, - ks @ - M Avaliar a estrutura minima de recursos
semestralmente, com excegdo da avaliagdo ’ Veri 'Zar lS'e ©5 ;esu tLO los @los liesics edicle N d) pincas com dimensées adequadas ao tipo  materiais requeridos para o funciona-
da qualidade da imagem, que deve ser req- dentro dos limites de tolerancia. M de manipulagdo; e mento do Servico de Medicina Nuclear.
lizada diariamente . .

e) blindagem para manipulagdo, transporte e ar-

A cada novo local de utilizagdo do equipa-
mento itinerante deve ser realizada a avalia-
¢Go dos seguintes parG@metros geométricos:

a) distancia foco-detector;
b) exatid&o do sistema de colimagéo;
c) fator de ampliacdo.

d) Registros devem ser mantidos.

mazenamento de fontes radioativas e rejeitos;

II fFontes radioativas de referéncia seladas
com atividade minima de 3,7 MBq, espe-
cificas para uso em controle de qualidade
dos instrumentos de medicdo de radiagdo,
nas geometrias e energias compativeis com
as prdticas autorizadas, sendo as mais utili-
zadas: a) Co-57; b) Ba-133; e c) Cs-137,
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3.2.23 (continuagdo)

3.2.24

3.2.25- CORE

III Monitor de taxa de dose, principal e reserva,
com certificado de calibragéo emitido com
data referéncia inferior hd dois anos em re-
lacdo & atual;

IV Monitor de contaminagdo de superficie,
principal e reserva, com certificado de cali-
bracdo emitido com data referéncia inferior
hd dois anos em relagdo & atual;

V Calibrador de doses (curimetro) com rotina
de aferigdo didria, semestral anual existente
de acordo com o respectivo capitulo desta
resolucdo.

Os radiofdrmacos preparados para utilizagdo
parenteral devem ser utilizados em até 48 (qua-
renta e oito) horas, do inicio da preparagdo até
o término de sua administragdo, ou conforme a
orientagdo do fabricante.

Deve haver instrugdes escritas sobre como as-
segurar a identificagao, integridade, qualidade
e efetividade do radiofdrmaco.

Os radiofdrmacos devem ser armazenados
separadamente, em local exclusivo.

Tanto os produtos pdra prepdro quanto o
produto preparado devem ser inspecionados
quanto a sua integridade fisica, coloragdo, pre-
senga de corpos estranhos, invalidando o seu
uso, mesmo que dentro do prazo de validade.

Os radiofdrmacos preparados para utilizagdo
parenteral em periodo que ultrapasse 48 (qua-
renta e oito) horas, do inicio da preparacdo até o
término de sua administracdo, devem atender
as exigéncias da RDC Anvisa n° 67/07 ou outra
que venha a substitui-la.

A responsabilidade técnica pela preparagdo
de radiofdrmacos é de profissionais com forma-
¢&o superior na drea da salde, com registro no
respectivo conselho de classe do profissional, de
acordo com competéncias profissionais defini-
das na legislagdo vigente.

A administragdo do radiofdrmaco pode ser
realizada por profissionais com formagdo supe-
rior ou técnico de enfermagem.

Verificar instrucdes sobre como asse-
gurar a identificagdo, integridade, qua-
lidade e efetividade do radiofdrmaco e
armazenamento e avaliar a rastreabili-
dade da validade do radiofarmaco pre-
parado.

Verificar a habilitagéo e capacitagdo do
profissional responsavel pela preparacdo
e administragdo de radiofdrmacos, de-
vendo o profissional estar habilitado ao
ato da administrac@io de medicamentos
(radiofdrmacos) com agdo diagndéstica e/
ou terapéutica, se for parte da funcdo.

3.2.26 - CORE

3.2.27

3.2.29 3.2.28

3.2.30
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Para garantia da rastreabilidade, devem ser
registrados, no minimo:

a) numero sequencial de controle de cada um
dos produtos utilizados na preparagdo dos
radiofdrmacos;

b

fabricantes;
c) lote;
d) nome do paciente;

e

atividade do radiofarmaco;
f) data e responsdvel pela preparacdo;

g) data e responsdvel pela preparagdo e pela
administragdo.

Registros devem ser mantidos.

Os frascos preparados para unitarizagdo das
doses e suas respectivas blindagens devem
apresentar rétulos com, no minimo, as seguin-
tes informagaoes:

a) nome do radiofdrmaco;
b

data e hora da preparacdo;
@

d

atividade radioativa;

volume;

e) numero de lote

f) profissional responsdvel pela preparacgdo;

g) prazo de validade.

O transporte do radiofdrmaco deve ser feito
em recipientes blindados, atendendo o estabe-
lecido no plano de radioprotecdo.

A marcagdo de leucdcitos para reinjegdo
deve ser feita em cédmara de seguranca biold-
gica classe II tipo A e atender aos requisitos de
radioprotecdo descritos no plano de radioprote-
céo.

Antes da administracéo do radiofédrmaco, de-
vem ser conferidos: a identificagéio do paciente,
o radiofdrmaco a ser administrado e sua ativi

Verificar se ha rastreabilidade dos da-
dos descritos nesse item.

Verificar a identificagéo dos frascos
preparados e se contém os dados descri-
tos nesse item.

Verificar como é feito o transporte dos
radiofdrmacos.

Verificar como é realizada a marcagdo
de leucdcitos para reinjecdo.

Verificar quais etapas estdo envolvidas
no processo de administracdo do radio-
férmaco e o cumprimento da Meta 1 de
Seguranca do Paciente da Organizagdo
Mundial da Saude.
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3.2.31

3.2.32

O servico deve realizar controle de qualidade
dos radiofdrmacos cuja marcagdo proveniente
de geradores de radionuclideos e conjunto de
reagentes (kits) liofilizados ocorrem no proéprio
servigo. Atendendo as legislagdes vigentes (RDC
67/2007 e farmacopéia brasileira em vigéncia).

I Testes de controle de qualidade dos radio-
farmacos:

qa

Teste de pureza radionuclidica do eluato e/
ou produto marcado de acordo com reco-
mendacdes e bula do fabricante.

b,

Teste de pureza radioquimica do produto
marcado, de acordo com recomendagdes e
bula do fabricante.

C

pH do produto marcado, de acordo com re-
comendagdes e bula do fabricante.

O servigo deve realizar a calibragéo da dose a
ser administrada co paciente, devendo fazer o
controle do calibrador de dose conforme abaixo
ou conforme legislacdo vigente:

I Testes didrios:

d) Repetitividade, devendo as medidas ser re-
produtiveis em + 5% (cinco por cento);
e) Zeroajuste;

f) Radiagdo de fundo, devendo as medidas ser
reprodutiveis em * 20% (vinte por cento);

g) Alta voltagem, devendo as medidas ser re-

produtiveis em + 1% (um por cento).

II Testes semestrais:

a) Exatiddo, devendo as medidas ser reprodu-
tiveis em +10% (dez por cento);

b) Precisdio ou reprodutibilidade, devendo as
medidas ser reprodutiveis em * 5% (cinco
por cento);

c) Linearidade, devendo as medidas ser repro-

dutiveis em +10% (dez por cento).
III Testes anuais:
a) Teste de geometria do calibrador de dose.

Os testes cuja frequéncia devem obedecer a
periodicidade semestral ou maior, devem ser
realizados por um especialista em fisica médi-
ca com titulo outorgado por instituicdo ou as-
sociagdo de referéncia nacional segundo CNEN
NN 3.05.

Registros devem ser mantidos.

Avaliar a presenca de rotina e registros
que atendam os critérios minimos de
avaliagdo de radiofdrmacos marcados
no servico de medicina nuclear.

Verificar registros do controle de quali-
dade do calibrador de dose devidamente
assinados pelo profissional e/ou especia-
lista em fisica médica habilitado.

3.2.33
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O servigo deve realizar o controle da qualida-
de da cémara de cintilagéo, conforme abaixo
ou conforme legislacéo vigente:

I Testes didrios:

a) Inspecdo visual da integridade fisica do sis-
tema;

b) Uniformidade intrinseca ou extrinseca, ou
ambas, de campo integral e diferencial, se
o equipamento dispuser dessa fungdio, para
baixa densidade de contagem;

c) Radiagdo de fundo da sala de exame;

d) Centralizacdo e largura da janela energéti-
ca para cada radionuclideo.

II Testes mensais:

a) Uniformidade intrinseca de campo integral

e diferencial, se o equipamento dispuser
dessa fungdo, para alta densidade de con-
tagem;

b) Resolugdo e linearidade espacialintrinsecas;

C

Centro de rotagdo da cdmara SPECT.
III Testes semestrais:

a
b

Resolucéo energética;

Resolucdio espacial para fontes multiener-
géticas, quando aplicavel;

C

Corregistro espacial de imagens para fontes
multienergéticas, quando aplicavel;

d

Sensibilidade plana ou tomogrdfica;

(5

Taxa mdxima de contagem;

f) Verificacdo de defeitos na angulagdo dos
furos de todos os colimadores;

g) Velocidade da mesa de exame do equipa-
mento na varredura de corpo total;
h) Uniformidade de campo integral e diferen-

cial, se o equipamento dispuser dessa fun-
¢do, do sistema para todos os colimadores
em uso;

i) Desempenho geral da cémara SPECT.

Valores de referéncia devem seguir recomen-
dacdes do fabricante efou valores obtidos nos
testes de aceite do equipamento.

Os testes cuja frequéncia devem obedecer a
uma periodicidade semestral ou maior devem ser
realizados por um especialista em fisica médica
com titulo outorgado por instituigdo ou associacdo
de referéncia nacional segundo CNEN NN 3.05.

Registros devem ser mantidos.

Verificar os registros de controle da
qualidade da cémara de cintilacdo de-
vidamente assinados pelo profissional e/
ou especialista em fisica médica habili-
tado.

67



PADI

Voltar ao indice

O servigo deve realizar o controle da qualidade
dos tomdgrafos por emisséio de pdsitrons, con-
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No caso de equipamentos hibridos (PET/CT e
SPECT/CT), que dispdem de tomagrafos acopla-

forme abaixo ou conforme legislacdo vigente: ] dos para a realizacdo de imagens radiolégicas Verificar o cumprimento do item H (To-
A o combinados com a imagem de medicina nu- :
I Testes didrios: 15 N mografia) desta Norma.
clear, estes devem atender os critérios presentes
a) Inspegdovisualdaintegridade fisica do sistema; na portaria 330/2019 ANVISA para equipamen-
b) Verificagdo da sensibilidade relativa por Lli- tos de tomografia computadorizada.
(¥ & i- - ~ . .
nthde resposta € odequogog de normgll No caso da utilizagdo das imagens produzi-
zacdo dos detectores, também conhecido . o .
das por tomdgrafos por emisséo de positrons
como blank scarn. © . -
= = B M conjugados com tomagrafos por raios X para Verificar os registros dos testes de simu-
¢) Resolucdo temporal na marcagdo de coin- N planejamento radioterdpico, devem ser obser- | (-
cidéncias em sistema com tempo de voo ) vados os requisitos para simuladores estabe- i

(TOF), quando aplicavel.
II Testes mensais:
a

Verificagéo da calibragéo do sistema, quan-
do aplicavel.

III Testes trimestrais

Os servicos acreditados pelo Padi na drea de Radiologia devem ser avaliados pela qualificagdo

lecidos na RDC Anvisa n° 20/06 ou legisla¢do
vigente que venha a substitui-la.

nha a substitui-los.

a) Sensibilidade e calibracdo do sistema. dos profissionais, pela politica de seguranca e pela qualidade das imagens e dos laudos
b) Normalizagdo, quando aplicavel.
c) Co-registro PET/CT.
d) Calibragéo da concentragdo radioativa ou
Variagdo da sensibilidade de deteccdo com Os testes de qualidade dos exames radiolo-
o volume. Teste também conhecido como gicos a serem realizados devem seguir o Ane-
well counter calibration e SUV calibration. xo I da Instrucéo Normativa ANVISA n° 52 de
IV Testes semestrais: 5 20/12/2019 (incluindo o ANEXO I publicados na erifi i i
. o = erifiieer @8 mEejsies de el @ z m( / 22] e 57/]1/2020 Verificar registros do controle de qualidade
< a) Resolucdo energética; uslisedte @les emesreies Bar Emisses R IDLUtG L le L p e ). OU  dos equipamentos.
~ q q . a iretriz vi ¢ d
:": b) Resolucdo espacial nas direces transversal  qo pésitrons devidamente assinados pelo guarquer ‘egisdcdo ou diretriz vigente que ve
]

e axial;

profissional efou especialista em fisica
médica habilitado.

Registros devem ser mantidos.

c) Uniformidade.

V Testes anuais:

a) Uniformidade;

b) Sensibilidade

c) Fracdo de espalhamento
d
e]

Os servicos acreditados pelo Padi na drea de Ressondncia Magnética devem ser avaliodos pela
qualificagdio dos profissionais, pela politica de seguranca e pela qualidade das imagens e dos laudos

Largura da janela de coincidéncia temporal;
Espessura de corte;

Servicos que possuam o Selo de Qualidade em Ressondncia Magnética do CBR estardo dispen-
sados da etapa gque envolve o envio e andlise de imagens e laudos desta modalidade, conforme
descrito no Regulamento do Padi.

f) Desempenho da toxa de contagem, tam-
bém conhecida como /loise Equivalent
Countrate,

g) Taxa de eventos verdadeiros.
Taxa de eventos aleatérios.

=z

5 . M e _
i) Desempenho geral do PET/CT com simula- n Monitoramento dos niveis de hélio deve ser reali Verificar os »reg\strqs‘ de monitora
P M zado, pelo menos, uma vez por semand. mento dos niveis de hélio.

dor especifico;
J)  Partes mecanicas do equipamento. . Deve haver um controle de qualidade dos apare-
Valores de referéncia devern seguir recomen- : lhos de RM, realizado nas monutengoes preveqtlvo;, ~Verlﬂcz:lr os registros das manuten-
dacdes do fabricante efou valores obtidos nos 1 de acordo com o sug_endi pelo fabricante e diretriz  ¢bes preventivas.
testes de aceite do equipamento. da Instrugé&o Normativa n° 59/19.
Os testes cuja frequéncia devem obedecer a 3 Deve haver uma politica escrita de seguranca re- N T Iy e T——
uma periodicidade semestral ou maior devem ~ lacionada ao campo magnético, contendo contrain- - pN 9 <
X . . . : . . . contraindicagdes do servico.
ser realizados por um especialista em fisica mé- M dicagdes absolutas e relativas.
dica com titulo outorgado por instituigéio ou as-
S P : =
sociagdo de referéncia nacional segundo CNEN N Todo exame de RM deve ser realizado com um Verifi g ot Ul
NN 3.05. Registros devem ser mantidos. S protetor auricular no paciente. giliieelf @ Ceoe® (pleliielr Gitlietitel:
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H - Tomografia Computadorizada

Os servicos acreditados pelo Padi na drea de Tomografia Computadorizada devem ser avalia-
dos pela qualificacdo dos profissionais, pela politica de seguranga e pela qualidade das imagens
e dos laudos.

Servicos que possuam o Selo de Qualidade em Tomografia Computadorizada do CBR estaréo
dispensados da etapa que envolve o envio e andlise de imagens e laudos desta modalidade, con-
forme descrito no Regulamento do Padi.

Deve haver um controle de qualidade dos
aparelhos de TC realizada por um fisico, de
acordo com as diretrizes da Instrugéio Norma-
tiva N° 55/19.

As manutengodes preventivas recomendadas
pelo fabricante devem ser realizadas e os regis-
tros mantidos.

Deve-se manter registro da calibragdo didria do
equipamento. Um médico, um fisico ou um biomé-
dico / tecndlogo pode ser responsdvel por esse con-
trole. Os resultados dos testes devem ser registrados,
assim como devem ser registradas as agdes em ca-
sos de desvios.

Andlises menos complexas devemn ser feitas Verificar os registros do controle de quali-
trimestralmente ou nas manutencdes preventi- dade.
vas do fabricante. Um médico, um fisico ou um
biomédico / tecnélogo pode ser responsdvel por
esse controle trimestral. A frequéncia e os resul-
tados dos testes devem ser registrados.

3.2.42

Registros de andlise dos resultados inade-
quados e agdes corretivas ou preventivas neces-
sdrias devem ser mantidos, além de verificada
a eficdcia das agdes tomadas.

Recomenda-se haver rotina descrita de como
proceder em caso de queda de energia ou qual-
quer outra causa de inatividade do equipamen-
to, que inclua como retirar o paciente com segu-
ranga.

I - Ultrassonografia

Os servicos acreditados pelo Padi na drea de Ultrassonografia devem ser avaliados pela quali-
ficacdo dos profissionais, pela politica de seguranca e pela qualidade das imagens e dos laudos.

Servicos que possuam o Selo de Qualidade em Ultrassonografia estardo dispensados da etapa
que envolve o envio e andlise de imagens e laudos desta modalidade, conforme descrito no Regu-
lamento do Padi.

m e orientQ(}GO

Recomenda-se controle da qualidade, nos
equipamentos de ultrassonografia, conforme
normativa Instrugdo Normativa N°58/19, ou
qualguer legislacdo ou diretriz vigente que ve-
nha a substitui-los.

Verificar os registros do controle de qualida-
de, quando existentes.

3.2.43
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3.2.44

3.2.45
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Pelo menos um dos equipamentos do ser-
vigo de imagem deve ter trés transdutores (li-
near, endocavitdrio e convexo), com capacida-
de para realizar exames de Doppler colorido e
espectral.

Deve haver uma politica escrita de higieni-
zagdo dos transdutores entre a realizagéo dos
exames, que contemple a desinfecgdo alinha-
da as recomendacdes do fabricante e a legis-
lacdio vigente para esta prdtica.

Para exames endocavitdrios, deve haver
uma politica escrita para o uso de preservati-
Vos.

€ recomendado o uso do par de luvas, para
realizagdo de cada exame, as quais devem ser
calcadas na frente do paciente, para seguran-
ca. € obrigatério o uso de luva descartével nos
casos de exame endocavitdrio pelo menos, na
mdo que manipulard o transdutor.

Item 3: Gestdo pés-analitica e dos laudos

A - Requisitos Gerais

m e orientqgao

3.31-CORE

O laudo deve conter, no minimo:

a
b

=

Nome e sobrenome do paciente;

&

Data de nascimento;

C)

o

Numero de registro;

Itens de Orient

Verificar a disponibilidade dos equipamen-
tos.

Verificar os procedimentos.

Verificar como é feita a higienizagdo dos
transdutores.

Verificar o uso de preservativos para exa-
mes endocavitdrios.

Verificar os laudos exclusivamente no
que diz respeito aos itens elencados. A

d) Nome da instituicéo com o respectivo ntimero  @degquacdo do corpo e concluséo do laudo

de registro no conselho de classe profissional;

e

Nome do médico solicitante e CRM;

f) Data do exame;

g) Nome e nimero de registro no CRM do respon-

savel técnico pelo servico de imagem;
h

=

Titulo e lateralidade, quando aplicdvel;

s@o avaliados pelas comissdes médicas de
especialidades do CBR.

Recomenda-se, quando disponivel, que
no laudo conste o motivo do exame (solici-
tagdo médica).

i) Nome e numero de registro no CRM e assina-

tura do médico que realizou o laudo.




72

PADI

Voltar ao indice

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5-CORE

Um resumo das técnicas utilizadas para realiza-
¢do do exame deve constar no laudo, com desta-
que para o uso ou ndo de contraste.

O resumo das técnicas utilizadas para a realiza-
c¢do do exame ¢é de responsabilidade exclusiva do
meédico que executa o exame e pelos laudos destes
exames pode ser assumida por diferentes médicos.

Quando houver alguma limitagdo da metodolo-
gia, seja técnica, de preparo ou de recusa do pa-
ciente, essa deve ser relatada.

Recomenda-se a incluséo do nome do contraste
utilizado no estudo, e que conste a dose de radia-
cdo total do exame, quando aplicavel.

No corpo do laudo (andlise), devem constar:

a) os achados normais descritos no corpo do lau-
do;

b)

as variantes da normalidade no corpo do laudo
que possam influenciar no sucesso terapéutico
ou com a hipdtese diagnostica disponibilizada
na solicitacdo de exame.

Sempre que possivel, uma avaliagdo compara-
tiva com exames anteriores disponiveis deve ser
realizada. Se essa avaliagdo ndo for possivel, reco-
menda-se mencionar o motivo.

O servico de telerradiologia, sempre que possivel,
realizard a avaliagdio comparativa através de exa-
mes anteriores. Se essa avaliagdo ndo for possivel,
recomenda-se mencionar o motivo no laudo.

€m caso de laudos que necessitem de alteragdes,
depois de disponibilizados ao paciente (paciente e/
ou médico, meio fisico ou eletrénico), o servigo deve
realizar a sua retificacdo, especificando o motivo
da revisdio e os achados que foram modificados.

O laudo original deve ser mantido de forma se-
gura e rastredvel, impedindo nova impressdo.

Registros das alteragdes e notificacdes devem
ser mantidos.

Verificar se os laudos contemplam essas
informagdes.

€ recomendado que quando o exame
for realizado sob sedagdo, esta informa-
cdo conste no laudo.

Verificar se os laudos contemplam essas
informacées.

Recomenda-se que todos os laudos te-
nham uma conclusdo (opinido final), em
que apenas os principais achados devem
ser relatados.

Podem ser usados mecanismos de des-
taque como italico, sublinhado, negrito,
cor, combinados ou ndo.

Podem ser recomendados no laudo os
meétodos que possam complementar a
investigagdo diagndstica, sejam eles inte-
grantes de uma avaliagdo clinico-labora-
torial ou de exames de outra modalidade,
radiolégica ou ndo.

A politica de recomendacdo, ou ndo, é
do servico de diagnéstico por imagem.

A adequagdo do corpo e conclusdo do
laudo s@o avaliados pelas comissées mé-
dicas de especialidades do CBR.

Verificar procedimento de recebimento
de exames anteriores e laudos gue con-
templam essa informagdo.

Verificar os registros de alteracdes e noti-
ficagdes de laudos retificados e os respec-
tivos registros de ndo conformidades.

Verificar a seguranga e rastreabilidade
dos laudos original e retificado.

No novo laudo deve ser registrado que se
trata de laudo revisado a pedido do profis-
sional (nome do solicitante), com identifi-
cacgdo nitida de eventuais alteragées.

3.3.6- CORE

3.3.7

3.3.8
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O servico deve estabelecer uma sistemdtica de
contato com o médico solicitante em todos os ca-
sos em gue achados criticos sejam identificados,
sejam achados criticos de gravidade ou ndo espe-
rados, segundo as Parecer do CFM n° 20/2019, ou
qualquer legislacdo ou diretriz vigente que venha
a substitui-lo.

Registros desses contatos devem ser rastreados.
Recomendamos a inclusdo desses no laudo.

O laudo dos procedimentos invasivos deve con-
ter, no mMinimo, as seguintes informagoes:

[e}

Identificagéo do servico, da idade do paciente
e data do exame;

b

Historia clinica resumida (motivo do exame);

c) Descrigdo do procedimento, incluindo informa-
cBes da localizagdo exata e tamanho da lesdo,
eventuais intercorréncias;

d

Registro das intercorréncias e agbes corretivas
adotadas bem como seu desfecho;

e) Nome e nimero de registro no CRM do médico
interpretador.

O sistema de gestdo da qualidade deve contem-
plar um procedimento e sistemdtica documenta-
da para avaliar a qualidade dos laudos emitidos
pelos profissionais do servigo, assim como agdes
corretivas e preventivas para melhoria dessa qua-
lidade.

Registros dessas avaliagdes devem ser mantidos.

Nos servigos de telerradiologia o responsdvel téc-
nico com registro no CRM de uma das especiali-
dades ou drea de atuagdo, deve garantir condigdes
ergondédmicas, bem como as caracteristicas técni-
cas das estagdes remotas de trabalho e monitores,
que ndo comprometam o diagndstico.

As estacdes de trabalho e monitores (visualiza-
dores), assim como o software utilizado para pro-
cessamento das imagens utilizados para diagnods-
tico, devem apresentar as seguintes caracteristicas:

a. Resolugdo espacial e de contraste, e luminén-
cia adequadas as caracteristicas diagnosticas
da modalidade.

b. Capacidade de reproduzir o estudo original, in-
cluindo:

i. controle interativo de brilho/contraste;

ii. capacidade de manipular rotagdo das ima-
gens;

iii. acurdcia em medidas de disténcia lineares e
de unidades Hounstield para tomografia; e

iv. capacidade de mostrar dados clinicamente re-
levantes.

Verificar os registros do contato com o
médico solicitante em caso de achados
criticos.

Verificar os laudos radiogrdficos. A ade-
quagdo do corpo e concluséo do laudo séo
avaliados pelas comissées médicas de es-
pecialidades do CBR.

Recomenda-se, quando disponivel, que
no laudo conste o motivo do exame (solici-
tagdo médica).

Recomenda-se também guando apli-
cavel, um laudo complementar apds o
resultado da patologia para verificar con-
cordéncia

Verificar os registros de avaliagdo da
qualidade dos laudos.

Verificar se os monitores utilizados para
realizagéo dos laudos sdo de alta resolu-
¢do (minimo de 3 megapixels)

No caso dos exames que utilizam tecno-
logia digital ou convencional para a mo-
dalidade especifica a ser laudada, deve ter
registro na ANVISA e deve ser em tama-
nho real (100%).
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3.3.10

330

Os laudos dos exames de Densitometria Ossea
devem seguir as diretrizes validadas pela Socie-
dade Brasileira de Densitometria Ossea ou nova
diretriz publicada pela Abrasso ou pelo CBR que
venha a substitui-la.

A leitura dos exames de mamografia deve

ser realizada, preferencialmente, em:

a)

b

)

Negatoscopio no caso dos exames que
ndo utilizam tecnologia digital de 3000 cd/
m? para mamografia e 1500 cd/m? para
raios-x;

Monitores de alta resolucdo (minimo de 3
megapixels) no caso dos exames que uti-
lizam tecnologia digital ou convencional

Verificar se esses laudos atendem as di-
retrizes citadas.

Verificar o modo de apresentagdo das ima-

para a modalidade especifica a ser lauda- gens para a leitura do exame.

da e com registro na ANVISA, deve ser em
tamanho real (100%).

No caso dos exames que utilizam tecno-
logia digital, devem ser utilizados mo-
nitores de alta resolucéo com o minimo
de 3 megapixels (preferencialmente de 5
megapixels) e calibragdo automdtica da
fungdo de apresentagdo da escala de cin-
za (GSDF) da imagem DICOM. O valor da
lumin&ncia mdxima (Lmdadx) deve ser igual
ou acima de 420 cd/m2. Os monitores de-
vem ter registro na ANVISA.

3302

3.313
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O laudo do exame de mamografia deve uti-
lizar o sistemna BI-RADS®, contendo as seguin-
tes informacdes:

a) Identificagdo do servigo, idade da pacien-
te e data do exame;

b) O sistema utilizado (se convencional, digi-
tal CR ou DR);

¢) Historia clinica resumida (se exame de ras-
treamento ou diagndstico);
d) Descricdo do exame, comparacdo com

exames anteriores, classificagdo e reco-
mendagdo de conduta;

e) Nome e ndmero de registro no CRIM e RQE
do médico interpretador.

O laudo do procedimento de biépsia guiada
pela estereotaxia e marcagdo pré-operatdria
deve conter as seguintes informacoes:

a) Identificagdo do servico, da idade da pa-
ciente e data do exame;

b) Historia clinica resumida (motivo);

c) Descrigéo do procedimento, incluindo in-
formacdes da localizagdo e tamanho da
lesdio, disténcia da lesdo até a pele e papi-
la, eventuais intercorréncias;

d) Nome e nimero do registro no CRM e RQE

do médico interpretador.

Verificar os laudos radiogrdficos exclusiva-
mente no que diz respeito dos itens elenca-
dos. A adequagdo do corpo e concluséo do
laudo sé@io avaliados pelas comissdes médicas
de especialidades do CBR.

Recomenda-se, quando disponivel, que no
laudo conste o motivo do exame (solicitacdo
médica).

Exceco @ norma para os servicos que
prestam atendimento ao SUS que utilizam o
sistema obrigatoério de laudo orientado pelo
Ministério da Saude (SISCAN ou outro que
venha a substitui-lo).

Verificar os laudos radiogrdéficos exclusiva-
mente no que diz respeito dos itens elenca-
dos. A adequacgdo do corpo e conclusdo do
laudo séio avaliados pelas comissdes médicas
de especialidades do CBR.
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Principio: O servico de diagndstico por imagem trabalha com profissionais habilitodos e ca-
pacitados para suas fungdes e garante a infraestrutura e treinamentos para a seguranca dos
profissionais, pacientes, acompanhantes e visitantes.

Define, qualifica e monitora fornecedores com base nos principios de capacitacdo e qualidade,
procurando garantir manutengdo continua da realizacdo dos exames, com parque tecnolégico

atualizado e com o controle da qualidade e manutengdes cumpridas.

Garante a seguranca e a rastreabilidade das informagdes, de forma consistente, seja em meio

fisico efou eletrénico

Assegura a higienizacdo e limpeza do ambiente, a disponibilizacdo de materiais médico-hos-

pitalares em condigdes de uso e de rouparia em condigdes de higiene e qualidade.

Item 1: Gestdo de pessoads e seguranc¢a ocupacional

A equipe de atendimento (médicos, técnicos,
enfermeiros e pessoal administrativo) deve ser

Avaliar o planejamento dos recursos
humanos considerando o numero de

= adequada aos hordrios de atendimento e de- funciondrios e profissionais independentes
N manda do servico de diagndstico por imagem necessdrios e as diferentes especialidades
e dimensionada & complexidade e ao perfildo e fungdes que correspondam As necessi-
servico. dades dos servigos a serem prestados.
A politica de recursos humanos deve definir
os procedimentos minimos necessdrios para
garantir a capacitacéo e atendimento a legis-
lacdio vigente quanto aos profissionais, na qual:
a) Todos os cargos, inclusive da diregdo, inde-
pendente do vinculo empregaticio, devem
ter as responsabilidades, competéncias e . .
- o Verificar as descri¢cdes de cargos e fun-
fungdes claramente definidas e documen- . . N
L GOes e respectivos registros de habilitagdo,
tadas em descri¢éo de cargo ou documen- L ; PR
; experiéncia, treinamentos de capacitagdo
to semelhante, considerando os setores e . N !
) . . L e de inscricdo no conselho regional pro-
dreas de atuagdo aos quais cada profissio- "~ . )
. R fissional, independente do vinculo em-
nal é alocado; S . o
pregaticio (incluindo cargos de direcdo,
~ b) As competéncias definidas devem ser evi- funciondrios, profissionais independentes,
3 denciadas em registros de habilitagdo mi- voluntarios, etc.).

nima exigida para o cargo, experiéncia,
treinamentos de capacitagdo e inscricdo
no conselho regional profissional, quando
aplicavel. Neste caso, os limites de atuacdo
profissional devem ser condicionados as
credenciais exigidas.

c) Todos os colaboradores, independente do
vinculo empregaticio, devem ter um contra-
to de trabalho assinado com o servico.

Registros de habilitagéo, experiéncia, treina-
mentos de capacitagdo e de inscrigdo no con-
selho regional profissional devem ser mantidos,
assim como os contratos formalizados.

A descricdo de cargo pode ser utilizada
para auxiliar na selecéo de novos mem-
bros e auxiliar a avaliagdo do desempe-
nho.

A descrigdio deve mencionar a quem o
cargo responde No organograma.
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Para os cargos de diretor técnico, supervisdo
médica, coordenagdo médica, chefia médica
ou responsabilidade médica pelos servicos de
diagndstico por imagem, é obrigatoéria a titu-
lag@o em especialidade médica e o registro da
mesma no Conselho Regional de Medicina. Os
profissionais devem possuir Titulo de Especia-
lista efou Certificado de Area de Atuagdo pelo
CBR ou pela Sociedade Brasileira de Medicina
Nuclear (para médicos nucleares), ou ainda os
mesmos titulos por residéncia médica reconhe-
cida pelo MEeC.

Registros devem ser mantidos.

Os biomédicos, enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, técnicos em radiologia, e tecnolo-
gos devem possuir habilitagdo no seu respecti-
vo conselho regional profissional.

Possuir evidéncias que os capacitem para
atuar na realizagdo de exames especificos.

Todos os médicos que trabalham nos setores
de especialidades do servico de diagndstico por
imagem efou confeccionam laudos devem ser
possuidores de Registro de Qualificacdo de Es-
pecialidade (RQE), junto ao CRM em Radiologia
e Diagnostico por Imagem, em Medicina Nu-
clear ou na Area de Atuacgdio especifica: Ultras-
sonografia Geral, Radiologia Intervencionista e
Angiorradiologia, Neurorradiologia, Mamogra-
fia, Ultrassonografia em GO, Densitometria ou
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular.

Médicos estrangeiros precisam ter diploma
validado pelo CFM e titulo de especialista emi-
tido pelo CBR, ou por residéncia médica reco-
nhecida pelo MEC, bem como, evidéncias que
0s capacitam para exercer as atividades nos
setores de especialidades dos servicos de diag-
noéstico por imagem.

Verificar o registro do Titulo de Especia-
lista efou Certificado de Area de Atuacdo
no respectivo Conselho Regional de Medi-
cina.

Verificar os Titulos de Especialista e os
registros no conselho regional profissional
de cada drea.

Verificar os registros efou certificados de
capacitagdo para realizagdo de exames
especificos.

Verificar as respectivas titulacées / certi-
ficagdes.

Checar a validagdo dos diplomas, titulos
de especialista, e as evidéncias de capaci-
tagdo na drea radiolégica.
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4.1.9 4.1.8

4.1.10

411

O servico deve oferecer programa de educa-
Gdo continuada para o pessoal técnico, médico
e administrativo, contemplando:

e}

b

Programa de integracdo;

Treinamento em biosseguranga;
C
d

Treinamento em higienizagéo das mdos;

Treinamento no Plano de Protecdo Radiolo-
gicg;

e

Treinamento periddico, em formato recicla-
gem/atualizacdo;

f) Treinamento todas as vezes que um Novo
protocolo ou equipamento for incorporado
ao servico;

Treinamento sobre o cuidado centrado no
paciente e a importancia deste na cadeia
do cuidado;

g

h

Estimulo a participagdo dos colaboradores
técnicos, administrativos e médicos em jor-
nadas, congressos e cursos de atualizagdo
externg;

i) Considerar a equipe de telerradiologia no
programa de educagdo continuada.

Registro de treinamentos deve ser mantido.

O servico deve contemplar uma politica de
garantia da confidencialidade por todos os que
tém acesso a informacdes da empresa e dos
pacientes e deve comprovar a anuéncia dos en-
volvidos.

A diregdo do servico deve garantir um progra-
ma de avaliagdo de desempenho do pessoal
nas respectivas tarefas atribuidas, com periodi-
cidade definida, em func¢d@o das necessidades
especificas do servigo de imagem.

O servigo deve garantir a guarda dos pron-
tudrios dos profissionais por tempo de acordo
com a legislagdo, independentemente do seu
vinculo empregaticio, assim como a protegéo
dos dados e o acesso apenas a pessods auto-
rizadas.

O servico deve garantir uma ouvidoria do co-
laborador que se desliga da instituicéo, inde-
pendentemente de este ter pedido demissdo ou
de ter sido demitido, com foco na melhoria dos
processos e da comunicagdo interna.

Evidenciar o registro dos treinamentos
de reciclagem, a periodicidade e se hd trei-
namentos a cada novo protocolo ou equi-
pamento incorporado.

Verificar certificados de participacdo em
jornadas, congressos e cursos de atualiza-
Gdo.

Verificar se todos os colaboradores assi-
nam um termo de respeito ao sigilo e en-
tendem a sua importancia

Verificar a programagdo e os registros de
avaliagdo de desempenho ou de compe-
téncia do pessoal.

Verificar a existéncia de prontudrios do
colaborador, seu conteudo e os critérios de
acesso a esses documentos.

Verificar a existéncia de registro de en-
trevista de desligamento ou questiondrio e
agbes de melhoria dos processos e/ou ges-
tdo de pessoas provenientes das manifes-
tagodes registradas.

4.1.12 - CORE
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O servico deve garantir o cumprimento de
toda a legislacdo vigente no que se refere a se-
guranga ocupacional, incluindo andlise de ris-
cos ocupacionais, atendimento médico ocupa-
cional e controle da exposigéo & radiagdo.

As exposi¢cdes ocupacionais normais de cada
individuo devem ser controladas de modo que
os valores dos limites estabelecidos na Resolu-
¢80-CNEN n°12/88 n&o sejam excedidos, ou ou-
tra legislagéo que venha a substitui-la.

Todo individuo exposto laboralmente a radia-
¢do deve usar, durante sua jornada de trabalho
e enguanto permanecer em drea controlada,
o dosimetro individual de leitura indireta, posi-
cionado e lido conforme as recomendagdes do
fornecedor.

Durante a utilizacéo de avental plumbifero, o
dosimetro individual deve ser colocado sobre o
avental, aplicando-se um fator de correcéo de
1/10 para estimar a dose efetiva.

Durante a auséncia do usudrio, os dosimetros
individuais devem ser mantidos em local segu-
ro, com temperatura amena, umidade baixa e
afastados de fontes de radiagdo ionizante, junto
ao dosimetro padrdo, sob a supervisdo do Su-
pervisor de Prote¢do Radiologica.

Para doses superiores a definida como segu-
ra pela legislag@io, devem ser providenciadas
investigacdo das provaveis causas e agdes cor-
retivas para evitar a recorréncia de exposicdo
indesejavel.

Os registros de controles administrativos re-
lacionados com a protecdo radioldgica do in-
dividuo ocupacionalmente exposto devem ser
mantidos por 30 (trinta) anos, contados a partir
do afastamento do profissional da atividade
com radionuclideos, ou por periodo minimo de
5 (cinco) anos, contados apds a morte do traba-
lhador.

Verificar o cumprimento dos respectivos
programas: Programa de Controle Meédi-
co e Saude Ocupacional (PCMSO), Laudo
Técnico de Condigdes Ambientais de Tra-
balho (LTCAT), Programa de Prevengdo de
Riscos Ambientais (PPRA), Perfis Profissio-
grdficos Previdencidrios (PPP), Programa
de Protecdo Radioldgica (PPR), controle
da vacinagdo, controle de dosimetria, ma-
pas de risco, comunicagdes de acidentes
de trabalho (CAT), registros de acidentes
e incidentes e as respectivas acdes corre-
tivas, registros de treinamento do pessoal
em seguranga e uso de equipamentos de
protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC)
adequados.

Verificar o uso adequado do dosimetro e
o controle de dosimetria individual.

Verificar os resultados das dosimetrias
e os registros de investigagdo em caso de
exposicdo indesejdavel.

Verificar a disponibilidade dos registros.
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417

€ recomenddvel que o servigo oferega um
acompanhamento estruturado junto a Me-
dicina do Trabalho para avaliagdo de condi-
coes fisicas, psicolégicas, sociais e de bem-es-
tar dos colaboradores, a fim de garantir que

Verificar evidéncias de acdes voltadas

estes recebam suporte para o exercicio pleno para qualidade de vida em alinhamento

de suas atividades.

com o perfil nosoldgico dos colaboradores

Planos de orientagéo contra o tabagismo, in- g0 servico

centivo a realizagdo de atividade fisica, geren-
ciamento de estresse, atengdo aos sintomas de
Burn out, entre outros, so exemplos de iniciati-
vas que podem ser adotadas.

Os servigos de apoio terceirizado séo identifi-
cados na instituicdo conforme escopo de atua-
Gdo, e quando hd colaboradores de empresas
externas alocados na instituigéo, estes s@o inte-
grados aos treinamentos e atividades rotineiras
para garantia da perenidade dos processos.

Item 2: Gestdo da aquisi¢do de equipamentos, produtos e servicos

4.2

422

423

424

4.2.5- CORE

A direcdo do servico, ou responsdvel formalmen-
te desighado, deve assegurar a disponibilidade de
produtos e servigos de forma a manter a execugdo
ininterrupta de suas atividades, garantindo o con-
trole de estoque.

Todos os produtos adquiridos devem estar regu-
larizados junto & Anvisa/MS de acordo com a legis-
lacdo vigente.

O sistema de gestdo da qualidade deve garantir
que todos os insumos, materiais e medicamentos
sejam inspecionados no seu recebimento e aten-
dam os requisitos de aquisi¢@o especificados.

Os insumos, materiais e medicamentos devem
ser armazenados em local adequado e de forma
que garanta sua estabilidade e seu funcionamento
para o uso pretendido.

O servico deve ter um sistema de inventdrio e con-
trole dos produtos que garanta a rastreabilidade
dos dados referentes ao seu uso, qualidade e vali-
dade.

Verificar o processo de fornecimento
de equipamentos, equipamentos de
protecdo individual, descartdveis e ou-
tros insumos e gestdo do estoque.

Verificar os registros junto & Anvisa
dos insumos adquiridos.

Verificar os critérios e registros de ins-
pecdo e de recebimento de produtos.

Verificar se a forma e o local de arma-
zenamento garantem a estabilidade e
funcionamento para o uso pretendido.

Verificar o inventdrio, o registro de re-
cebimento, o armazenamento de acor-
do com especificagdes do fabricante e
validade.

4.2.6

4.2.7

4.2.8

429

4.2.10
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A diregdo do servigo, ou responsavel formalmente
designado, deve estabelecer critérios documenta-
dos para a qualificagdo de fornecedores criticos de
equipamentos, insumos, materiais, medicamentos
e de servigos, assim como critérios para a avaliagdo
periédica da qualidade do servico prestado ou pro-
duto adquirido.

Devem ser mantidos registros da qualificagdo,
aprovacdo formal pela direcdo e de avaliagdo pe-
riddica. Resultados dessa avaliagdo devem contri-
buir para tomada de decis@o em reunidio de andlise
critica da diregdo.

OBS: O servico de telerradiologia deve ser consi-
derado fornecedor critico, independentemente do
tipo de contratagdo estabelecida.

Os medicamentos e contrastes preparados (dilui-
dos) no servigo de diagndstico por imagem devem
conter em seus rétulos: nome, concentragéo, nime-
ro do lote, data de preparo, identificagéo do respon-
sdvel pelo preparo, data de validade, condigdes de
armazenamento, além de informagoes referentes a
riscos potenciais e precaugoes de seguranca.

Quando ha preparo de medicamentos e/ou gel
“/n house’ deve-se ter protocolos bem definidos e
atendimento a legislacdo e registros desse preparo.

Os medicamentos, contrastes e demais materiais
devem ser utilizados em conformidade com as re-
comendacdes de uso do fabricante, as condi¢bes de
preservagdo e armazenamento e os prazos de vali-
dade, ndo sendo permitida a revalida¢cdo uma vez
expirada a validade.

O SGQ deve estabelecer os critérios para a identi-
ficagdo, segregacgdo, descarte e inativagdo de ma-
teriais, contrastes, insumos e medicamentos.

A diregdo do servigo, ou responsdvel designado,
deve estabelecer responsabilidades, processos e cri-
térios formalizados para aprovagdo de novos ma-
teriais técnicos e medicamentos que tenham, além
da andlise financeira do investimento, a andlise da
adequacgdo a demanda, necessidade de capacita-
¢do de recursos humanos, impacto na qualidade
da realizagdo de exames e seguranga do paciente.

Registros dessas andlises e aprovacdo devem ser
mantidos, incluindo os requisitos de aquisig&o.

Verificar os critérios de qualificacdo e
avaliacdo de fornecedores formalmen-
te definidos e os registros de aprovagéo
do fornecedor e de avaliagdo periddica
com andlise dos resultados do desem-
penho.

Verificar se as medicagdes e contras-
tes possuem esses itens em seus rotulos

Em caso de preparo 7 house', evi-
denciar os protocolos e devidos regis-
tros.

Verificar a disponibilidade das instru-
cbes dos fabricantes e as evidéncias de
obediéncia a essas instrugdes, incluindo
o prazo de validade.

Verificar os critérios e o processo de
segregacdo e o descarte dos materiais
e medicamentos.

Evidenciar os registros de andlise dos
novos investimentos e a devida aprova-
cdo pelos responsdveis.
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Apds a instalagdo de um novo equipamento

O servico de diagnéstico por imagem deve es- ou quaisquer modificagées introduzidas nas de-
tabelecer um programa de controle de qualidade pendencias do servico ou Nos equipamentos que
exclusivo para fornecedores de telerradiologia, con- emitem radiagdo ionizante, deve haver documen-
templando no minimo: tacdo de par@metros mensurdveis que atestem a
eficiéncia e seguranca do sistema de acordo com
a) ValidagGo dos métodos utilizados para valida- o fabricante, antes da realizagdo de imagens cli-
cdo da exatiddo e precis@io dos exames realiza- nicas em pacientes.
e A validagdo do equipamento deve ser feita por
b) Validacdo da precisdo e exatiddo dos exames um profissional capacitado, antes da liberagdio
realizados e encaminhados para laudo externo; do equipamento para a realizacdo da rotina dos  Verificar os registros dos testes realiza-
c) Vigilancia regular dos resultados de imagem exames. dos: testes de seguranca, testes elétricos
— por equipe qualificada de radiologia; ¥ Os seguintes registros devem ser mantidos: o s el quolldod?, dewdqmente st
5 . . o L o nados pelo responsdvel habilitado e ca-
§ d) Agdo corretiva rapida quando uma deficiéncia O a) levantamento radiométrico, emitido por espe- pacitado para realizd-los. Avaliar se os
for identificada (andlise prospectiva de risco e h:, cialista em fisica de radiodiagndstico (ou cer- registros contém os dados e informagdes
ou plano de contingéncia); ] tificagéo equivalente), comprovando a con- encontradas e os critérios utilizados para
e) Estabelecimento e monitoramento em tem- N formidade com os m’vg\'s de restrigdo de dose oprovagdg, assim como a gproyﬁg@o for-
po real do prazo para liberacdo de laudo para estabelecidos pela legislagdo; molvdo diretor ou responsdvel técnico do
cada modalidade de exame; b) registros do aceite dos testes técnicos realiza- ServIco.
f) Registro e andlise de eventos identificados. dos no equipamento;
O resultado dessa andlise deve ser formalizado < reglstros das aplicagdes (se aplicavel para o
em um plano de acéo em conjunto com o fornece- rEtiesiolf
dor de telerradiologia, registrado e monitorado pe- d) relatérios das validacdes da qualidade das
riodicamente quanto & implementagéo e eficacia imagens e protocolos com aprovacdo formal
das agoes. pelo diretor técnico efou radiologista ou mé-
dico nuclear responsdveis (ou médico espe-
cialista formalmente designado pelo diretor
técnico).
Item 3: Gestdo de equipamentos Todos os equipamentos devem ser identificados
individualmente. Registros devem ser mantidos,
incluindo:
a) Identificagdo do equipamento;
A direcdo do servico, ou responsdvel formal- Avaliar a complexidade e demanda b) Nome do fabricante e nimero de série;
mente designado, deve avaliar de forma eficiente atendida pelo servico e os equipamentos .
9 a necessidade de aquisic@o e/ou atualizagdo de disponiveis. Verificar o alinhamento entre < Nome, contatos e telefone do fabricante e da
N novos equipamentos de acordo com a demanda  novas aquisicdes, atualizacdes, demanda :f; assisténcia técnica responsavel; Verificar registros e identificagdo dos
do serlvi_go e do planejamento estratégico e orga- e planejamento estratégico e orgamentd- K3 d) Data de recebimento e local da instalacéo; equipamentos.
mentdrio. ro.
e) Registro histérico do equipamento, incluin-
. L do a condigdo (novo, usado, recondicionado)
ﬁc_> planejcxmen_to fjo aquisicdo de um novo quando foi recebido;
~ equipamento, a diregdo do servigo deve desenvol-
3 ver um estudo da demanda, caracteristicas técni- Verificar o estudo desenvolvido. f) Registros dos testes realizados na instalagdo;
f:vse’sil:qmagrigms @ Gelifeligees e usliguem @ h) Registros de manutengéo e limpeza do equi-
pamento.
E Todo equipamento adquirido deve estar formal- Verificar os registros dos equipamentos
N mente aprovado pela Anvisa. junto & Anvisa. Os responsaveis pela conducdo do equipamen- » )
= to devem ser treinados para a sua utilizacéo ade- Venf\cgr Osfegistros Qe treinamentos e
Verifi idéncias d g . 1% quada. de avaliagéo da eficdcia dos tremqmen-
N3 Excegdo a norma acima fica para equipamen- eriticar eviaencias de uso do equipa N i . L _ tos para as pessoas que manuseiam o
M tos, bobinas e softwares de uso especifico para mento exclu5|y0mente para pesquisa, »Reglstrc‘)s de treinamento e OVO['O,(;OO da efica- equipamento.
N sem uso na rotina e se tem a declaragdo cia do treinamento devem ser mantidos.

pesquisa. de importacdo da Anvisa para esse fim.
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Item 4: Tecnologia da informacgdo

Os equipamentos devem ser utilizados dentro
das especificagdes do fabricante, incluindo tem- Checar os registros de temperatura e

© peratura e umidade da sala, quando aplicavel, umidade dasala, a especificagdo da tem-
M que devem ser medidas e registradas. Para men- peratura recomendada pelo fabricante e . .
N suragdes fora das especificacdes, deve-se fazer registros das agdes corretivas ou preven- O sistema de gestdo da qualidade deve ga-
uma andlise e tomar agdes corretivas ou preventi-  tivas. rantir que todas as instalacoes, atualizacoes
vas, devidamente registradas. (novas versdes), customizacdes, corregdes, adi-
¢es no RIS/PACS e dos sistemas de interface
de dados sejom validadas, registradas e for-
O sistema de gestdo da qualidade deve definir malmente aprovadas pela dire¢éo do servico,
um procedimento documentado sobre a gestdo ou responsdvel formalmente designado, de
de equipamentos do servigo de imagem, desde o maneira que garantam a rastreabilidade, de
planejamento para aquisi¢do até a desativacdo, preferéncia antes de sua implantacdo.
o) gggﬂggg %rgte‘ggtsoclis Ze;efs&:CQ}CZ:‘:;?‘E;;S?Z chmor o procedimento de gestdp de Registros devem ser mantidos. \/E(;If\COV s [eg.‘Stéos di gestocz de. mluc_io(;-
M 2Jelere, (cFele ¢ G equipamentos e se contempla os itens - . cas da tecnologia da informacdo, incluindo
< aprovacdo das calibragdes, controles, manuten- FitiTeS Glesanies MEsse rEauEle ¥ € permitida a utilizagéo de sistemas néo as etapas de planejamento, execucdo, testes
cbes internas e externas, respectivas periodicida- ' ¥ informatizados, desde que se garanta a qua- e aprovagdo.
des / critérios de aprovagdo e procedimento para lidade do processo e se mantenha a répida . ) .
desativacdo, conforme definido formalmente pelo e segura rastreabilidade das informacdes Verificar se o sistema contempla versées
fabricante e respeitando-se a periodicidade deter- por periodo estabelecido legalmente, assim 2" rastreabilidade.
minada. como a confidencialidade dos dados.
As manutencées preventivas devem ser reali- Para o servigo de telerradiologia, os sistemas
zadas de acordo com as recomendacdes do fa- devem atender aos requisitos obrigatoérios do
bricante, respeitando-se a periodicidade minima ) ) . “Nivel de Garantia de Seguranca 2 (NGS2)", es-
definida. Verificar os registros das manutencdes tabelecidos no Manual de Certificacdo para
(=) preventivas e avaliar se a periodicidade Sistemas de Registro Eletrénico em Sautde vi-
] O servico de telerradiologia deve monitorar a recomendada pelo fabricante (manual gente, editado pelo CFM e Sociedade Brasilei-
A adequacdo das manutengdes preventivas e dos ou comunicado formal) estd sendo cum- ra de Informdtica em Sadde (SBIS).
controles de qualidade dos equipamentos dos prida.
servigos contratantes.
Registros devem ser mantidos.
—_ Uso de bombas injetoras deve seguir as normas ) . A direcéo do servico, ou responsdvel designa-
" do fabricante. \/e[\ﬁcor 0 Uso e os registros de manu- do, deve garantir que toda informagdo e dados
N RS a5 fElides tengao, dos sistemas de informacdo ligados & ativida-
. de de imagem (RIS, PACS, HIS, etc.) atendam
aos requisitos de seguranca da informagdo,
d . confidencialidade e confiabilidade dos dados
] ; PN R -~ tecnovigilancia e se hd registros de even- com a legislacdo de protecdo de dados pes-  Verificar o plano de gerenciamento da in-
N servico, deve-se fozer«o not\f\cogoq Foimqla Anvi- tosadverans! soais vigente. formagdo da organizacdo que atenda aos
sa e monitorar as agoes de tecnovigiléncia. o ) ) B requisitos de seguranca da informacéo, con-
3 qu':”;" que as ‘”FOWGGSES e dados com-  figencialidade e confiabilidade dos dados
Equipamentos de medicdo devem ser calibra- N zzrsrivgciijzgae‘gtseeguertogntzg dc;r?wn?;’iéicggiwtos relacionados o paciente, preservacdo dos
dos periodicamente, de acordo com a recomen- 3 EYES PEEnEEniEs e® RIS @ © cgntrote
dacéo do fabricante ou norma técnica ou legisla- ¥ Estabelecer mecanismos para identificar e € seguranca de acesso remoto o sistema,
céo, quando aplicavel eliminar riscos relacionados & tecnologia das €OMO Por ?xempto VPN efou visualizadores
- L . Verificar a periodicidade definida no informagoes (desastres, virus/malwares). el appliiaerees @ome EEmenics [Pei eees:
Registros de calibracdo e critérios de aprovagdo sleine @ GEsite @ CaisTmEnies Faie ) ) . so aos dados do exame e do paciente
L] da calibragdo devem ser mantidos, assim como o5 instrumentos de medicdo. os critérios Para o servigo de telerradiologia, os sistemas
] se deve garantir a rastreabilidade dos padrées - cdo. devem atender aos requisitos obrigatérios do
N para aprovagdo desses, os registros de ca-

“Nivel de Garantia de Seguranga 2 (NGS2)", es-
tabelecidos no Manual de Certificagdo para
Sistemas de Registro Eletronico em Saude vi-
gente, editado pelo CFM e Sociedade Brasilei-
ra de Informdtica em Saude (SBIS).

pela Rede Brasileira de Calibracdo (RBC) ou pa-

. . libragdo dentro da periodicidade definida
drées internacionais.

e a rastreabilidade pela RBC.
O servigo de telerradiologia deve monitorar a
adequacdo das manutengdes preventivas e dos
controles de qualidade dos equipamentos dos
servigos contratantes e proprios.
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4.43

4.4.4 - CORE

4.4.5

4.4.6

4.4.7

A direggo do servico deve garantir que as
instalagdbes e condicdes ambientais sejam
compativeis com o bom funcionamento dos
equipamentos utilizados (servidores, computa-
dores e demais equipamentos eletrénicos).

Os servidores, locais ou remotos, devem estar
adequadamente protegidos contra quedas de
energia. Deve haver registros de que esse siste-
ma de protegdo é monitorado periodicamente.

A diretoria do servigo, ou um responsdvel por
ela designado, deve definir claramente uma
politica de acesso aos sistemas de informagdo
relacionados & atividade em radiologia, por
meio de senhas, autorizando cada colabora-
dor a realizar determinadas tarefas e a usar
fungdes do RIS conforme sua habilitagéo e
competéncia, com permisséo de acessos por
meio de senhas individuais e o blogueio dessas
quando do desligamento do colaborador.

O acesso remoto ao RIS pela internet deve
contemplar mecanismos de seguranga e sigilo.

O sistema de informacdo do servigco de diag-
nostico por imagem deve garantir a integri-
dade, confiabilidade e seguranca dos dados e
informagdes que sdo utilizados para tomada
de decisdo e que sejam armazenados com fa-
cilidade de acesso.

A dire¢dio do servico, ou responsdvel formal-
mente designado, deve criar sistemdticas que
garantam que os profissionais cumpram a
politica de confidencialidade com respeito ao
sigilo das informagdes, de acordo com a legis-
lagéo de protegdio de dados pessoais vigente.

Em relagdo ao uso de sistema informatizado,
treinamento adequado deve ser dado a todos
0s usudrios do sistema de informagao:

a) Na admissdo;

b) Depois de modificagdes criticas no sistema,
de acordo com o escopo de utilizacdo por
usudrio ou grupo de usudrios;

c) Depois da instalagcdo de novos sistemas e
modulos.

Os treinamentos devem ser registrados.

Verificar condi¢des ambientais, 7o break e
registros de verificagéo da eficdcia do siste-
ma em caso de queda de energia. Verificar a
disponibilidade de extintores de CO2 de fdcil
acesso.

Investigar se o servico de imagem utiliza
sistemas baseados em nuvem e as respecti-
vas medidas de seguranca.

Verificar a politica de permisséo de aces-
so e blogueio aos sistemas disponiveis e evi-
denciar a existéncia de sistemas de prote¢do
contra acesso de pessoas ndo autorizadas.

Verificar o procedimento de comunicagdo
do desligamento do colaborador e como se
dd o cancelamento de senhas de acesso.

Verificar se a integridade dos dados, preci-
sdo, confiabilidade, seguranga, pontualida-
de e acessibilidade foram consideradas no
desenvolvimento e na configurag&o do siste-
ma de informagdes utilizado pelo servigo.

Verificar como a politica de confidenciali-
dade estd implementada.

Checar se o escopo do treinamento estd
alinhado com as fungées efetivamente utili-
zadas pelo operador e os respectivos regis-
tros do treinamento.

4.4.8

4.4.9

4.410

4.4
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Procedimentos de backup e recuperagdo dos
dados do sistema de informagdes devem estar
previstos e documentados, com periodicidade
definida, para comprovar a rastreabilidade
das informagdes e integridade do sistema de-
pois da restauracdo de arquivos de backup de
programas e de dados e evitar que alteragbes
inesperadas afetem os dados armazenados,
sejam técnicos ou administrativos.

Deve-se avaliar a capacidade e integridade
por meio de testes de restaure, assim como das
agdes tomadas caso se evidencie alguma fa-
lha nas informagdes restauradas.

Registros devem ser mantidos.

O sistema de gestdo da qualidade deve con-
templar um planejamento referente:

a) As paradas do RIS/PACS para manuten-
Gdo do sistema, que devem ser agendadas
de forma a minimizar as interrupcdes na
prestagdo dos servicos mediante notifica-
cdo prévia as dreas envolvidas;

b) A um plano de contingéncia utilizado no
caso de pane do RIS/PACS. O plano deve
contemplar a equipe responsdvel pela con-
tingéncia, o papel de cada componente e
0s mecanismos de acionamento.

O RIS/PACS devem ter registro na ANVISA, e
deve possuir interoperabilidade a fim de per-
mitir a rastreabilidade de todas as informagoes
que impactam no atendimento do paciente,
realizagdo dos exames, composigdo dos laudos
e liberagdo desses, assim como os respectivos
responsdveis.

Evidéncias de rastreabilidade devem ser
mantidas por tempo de acordo com a legisla-
¢do vigente.

O servigo de telerradiologia deve a cada con-
tratagdo, garantir a integragdo e integridade
dos dados (documentos, laudos e imagens)
recebidos e enviados. Deve estabelecer meca-
nismos para monitoramento de falhas no en-
vio de exames, garantindo o envio completo e
integro.

A direcdo do servigo, ou responsdvel por ela
designado, deve garantir a definicdo e utili-
zagdo de modelos de mdscaras de laudos e a
gestdo de alteracgdo, aprovagdo e rastreabili-
dade desses modelos apds atualizagdes.

Registros de alteragdes e aprovagdo de no-
vas mdscaras/templates devem ser mantidos.

Verificar se existe um procedimento docu-
mentado que defina o método e a periodici-
dade para realizacdo de backup e a recupe-
racdo de programas e de dados em caso de
avarias ou desastres, incluindo o backup de
arquivos e a guarda do backup.

Backups devem permanecer distantes do
ambiente onde os servidores se encontram
ou entdo dentro de um cofre corta-chamas.

Registros de backup e restaure periddicos
realizados devem ser evidenciados.

Verificar o procedimento e o agendamento
das paradas de manutengdo.

Verificar o plano de contingéncia, sua
abrangéncia e a hierarquia de responsabili-
dades do pessoal.

Verificar se existe registro na ANVISA.

Verificar a rastreabilidade do sistema e se
possui algum tipo de log ou forma de arma-
zenar dados referentes a acessos e altera-
cbes. Caso ndo seja possivel a rastreabilidade
de alguma etapa pelo RIS/PACS, esta pode-
rd ser evidenciada de forma manual.

Verificar versdes, registros da aprovagdo e
data da revisdo das mascaras de laudos.
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Item 5: Higienizagdo de artigos e superficies

4.51

4.5.2

453

4.5.4

455

4.5.6

O servigo deve possuir uma classificagéo
de risco dos diferentes ambientes que o com-
pdem e realizar a higienizagdo de acordo com
essa classificagdo.

O sistema de gestédo da qualidade deve
garantir gque a limpeza concorrente e que a
limpeza terminal dos ambientes do servigo de
imagem ocorra de acordo com a classificacdéo
de criticidade das dreas.

O servico deve disponibilizar um documen-
to contendo os procedimentos de limpeza e
higienizacdo das superficies, mobilidrios e ar-
tigos, assim como responsabilidades por sua
execucdo

Todo colaborador da equipe de limpeza
deve ser treinado antes do inicio de suas ativi-
dades, independentemente se funciondrio ou
terceirizado.

Registros devem ser mantidos.

Durante a limpeza das dreas, deve-se prover
sinalizacdo clara e de facil compreensdo de
forma a evitar a ocorréncia de acidentes e/ou
eventos adversos.

A diregdo do servigo deve assegurar que to-
dos os produtos saneantes utilizados na lim-
peza e desinfeccdo de superficies e materiais
estejam devidamente registrados na Anvisa.

O sistema de gestdo da qualidade deve es-
tabelecer um controle de pragas e roedores,
no minimo semestral, assim como a relagéo
dos produtos utilizados, os quais devem ser
autorizados pela Anvisa.

Deve ser realizado o controle da efetividade
dessas agdes.

O sistema de gestdo da qualidade deve de-
finir um Programa de Gerenciamento de Re-
siduos de Servigos de Saude (PGRSS), tendo
como base a RDC 222/2018, ou legislacéo que
venha a substitui-la.

Verificar a classificagdo das dreas e o tipo
de procedimento de higienizagdo indicado
para cada uma delas e se a periodicidade re-
comendada estd sendo cumprida.

Verificar a existéncia de procedimentos de
limpeza e higienizagdo.

Verificar os registros de treinamentos antes
da data de inicio das atividades no servigo de
imagem

Verificar se, durante a atividade de limpeza,
hd sinalizagdo clara e de fécil compreensdo
para evitar acidentes.

Verificar os produtos e se esses apresentam
registro na Anvisa e séo de uso indicado para
a drea da saude.

Verificar o cronograma semestral de con-
trole de pragas e roedores e os produtos uti-
lizados.

Verificar o PGRSS do servico de imagem e
se esse considera as caracteristicas e riscos
dos residuos, as agdes de protecdo & saude e
ao meio ambiente e os principios de biosse-
guranga, visando & prevencgdo de acidentes, e
se atende d legislagdo vigente.
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Item 6: Desinfeccdo e esterilizagcdo

4.6.2 4.6.

463

4.6.5 4.6.4

4.6.6 - CORE

4.6.7

O servico deve possuir uma classificagdo
de seus materiais médicos de acordo com a
criticidade de uso e realizar a higienizacdo e
esterilizacdo de acordo com essa criticidade.

O servigo deve garantir que o local onde é
realizada a esterilizagdo de artigos médicos
esteja adequado a legislacdo vigente.

O servigo deve garantir que todas as etapas
do processamento de materiais médicos se-
jam realizadas por profissionais habilitados e
capacitados para essa atividade.

€m caso de necessidade de terceirizagdo
ou encaminhamento para d empresa pro-
cessadora de higienizagdo, desinfecgdo ou
esterilizacdo, os produtos para satide devem
ser submetidos & pré-limpeza no servico de
origem. No caso de unidades satélites, da pré-
pria empresa, caso ndo sejam submetidos &
pré-limpeza na unidade de origem, deve-se
garantir a seguranga do transporte dos ma-
teriais e transportadores.

Deve ser realizada qualificagéo na insta-
lagdio, de operacdo e desempenho para os
equipamentos de limpeza automatizada e
na esterilizagéio de materiais médicos, com
periodicidade minima anual.

Registros devem ser mantidos.

Equipamentos que impactam na qualida-
de do processo de lavagem, desinfec¢do e
esterilizagdo devem ser calibrados periodica-
mente, com padrdes rastredveis pela RBC.

As leitoras de indicadores bioldgicos, as se-
ladoras térmicas, os instrumentos de controle
e medi¢do dos equipamentos de esterilizagéo
a vapor e termodesinfecgdo e as requalifica-
cbes de operagdo devem ser calibradas, no
minimo, anualmente.

O servigo deve disponibilizar instrucées es-
critas dos procedimentos adotados na esteri-
lizagdo com detalhes de todas as etapas, de
acordo com a RDC 15/12 da Anvisa, ou outra
legislacdo que venha complementd-la ou
substituf-la.

Produtos médicos enquadrados como de
uso Unico sdo proibidos de ser reprocessados,
conforme a Resolugdo 2605 de 11/08/2006, ou
legislagdo que venha a substitui-la.

Verificar a classificagéo dos materiais medi-
cos e o tipo de procedimento de higienizag&o
e esterilizagdo indicadas para cada um deles.

Verificar o local de esterilizacdo de mate-
riais e se esse estd adequado a legislagéo,
tendo dreas distintas para material sujo, lim-
po e armazenamento.

Verificar os registros de formacdo e capaci-
tacdo dos profissionais que atuam no setor de
esteriliza¢do, de acordo com as suas ativida-
des nesse setor.

Verificar o processo de encaminhamento
dos materiais.

Verificar os registros de qualificagdo e a sua
periodicidade.

Verificar os registros de calibragdo, a perio-
dicidade e a rastreabilidade dos padrdes.

Verificar os procedimentos de esterilizacdo.
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4.6.8

4.6.9

4.6.10

4.6.11

Deve ser realizado um registro didrio, ma-
nual ou informatizado, das etapas de limpe-
za e desinfecgdo ou esterilizagdo e controle da
qualidade. Os registros devem ser arquivados
de forma a garantir a sua rastreabilidade, em
conformidade com a legislagéo, ou, na au-
séncia desta, por um prazo minimo de cinco
anos, para efeitos de inspegdo sanitdria.

O servigo deve garantir que o processo de
esterilizagdo seja monitorado, no minimo, por:

a) realizagdo de teste para avaliar o de-
sempenho do sistema de remogdo de ar
(Bowie & Dick) da autoclave assistida por
bomba de vdcuo, no primeiro ciclo do dia;

b) realizagdo em cada carga em pacote tes-
te desafio com integrador quimico;

c) monitoramento do processo de esteriliza-
¢do com os indicadores fisicos em cada
ciclo de esterilizagéo;

d) monitoramento didrio com indicador bio-

légico, em pacote desafio.

O servico deve garantir que as embalagens
utilizadas para a esterilizagdo dos artigos mé-
dicos estejam regularizadas junto & Anvisa
para uso especifico em esterilizacdo.

A identificagdo nas embalagens dos artigos
médicos submetidos a esterilizagdo por meio
de rétulos e etiquetas deve se manter afixada
e legivel, durante a esterilizacdo, transporte,
armazenagem, distribuicéio e até o momento
do uso.

O servico deve garantir que o armazena-
mento dos materiais esterilizados ocorra em
ambiente limpo, seco e de acesso restrito.

Verificar a existéncia dos registros do pro-
cessamento de materiais, controle da quali-
dade e a sua rastreabilidade.

Verificar os registros dos indicadores qui-
micos e se a frequéncia realizada atende as
necessidades

Checar se as embalagens sd@o regulariza-
das e de uso especifico para esterilizagdo.

Verificar a rotulagem dos artigos esterili-
zados, que deve conter as seguintes informa-
¢bes: nome do produto, numero do lote, data
da esterilizacdo, data limite de uso, métodos
de esterilizagdio e responsavel pelo preparo.

Verificar a adequagdo do ambiente onde
sdo estocados os materiais estéreis e se hd
presenca de material vencido no estoque.
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Item 7: Processamento de roupas

4.7

472

4773

A diretoria do servigo de imagem deve
garantir que a infraestrutura do local onde
ocorrerd o processamento de roupas estd de
acordo com a legislagdo vigente.

O sistema de gestdo da qualidade deve
garantir que a unidade processadora de
roupas possua procedimentos de todas as
atividades desenvolvidas, que incluam, no
minimo, as etapas de coleta, separagdo e
processamento de roupas, os procedimen-
tos de limpeza e desinfeccdio dos carrinhos
e veiculos utilizados, dos ambientes e super-
ficies

O sistema de gestdo da qualidade deve
garantir gue, quando o processamento de
roupas é terceirizado, o servigo de imagem
dispde de um ambiente especifico para o
armazenamento da roupa suja até a sua
coleta e um ambiente especifico para o re-
cebimento, conferéncia e armaozenamento
das roupas limpas.

Verificar o local de processamento de roupas
e se esse estd adequado a legislacdo.

Verificar o manual de procedimentos do setor
de processamento de roupas e se esse possui
descricdo de todas as atividades.

Verificar nos servigos de imagem com proces-
samento de roupas terceirizado a existéncia de
ambientes independentes para guarda de rou-
pa suja e limpa.
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Principio: Garante a infraestrutura minima referente as instalogbes e equipamentos que
permite a execucdo das atividades de forma segura aos pacientes, acompanhantes, visitantes e

96

profissionais do servico de diagndstico por imagem.

Item 1: Gestdo da Infraestrutura, Radiag¢do e Seguranga

O sistema de gestdo da qualidade deve dis-
ponibilizar um manual de biosseguranca e
treinar os colaboradores envolvidos em todas
as atividades criticas.

O treinamento deve ocorrer com periodi-
cidade de pelo menos dois anos e deve ser

Verificar o manual de biosseguranga (segu-
ranga em radiagdo, radiofdrmacos e campo

& X L - A letromagnétic lan e protegdo ra-
= registrado. Funciondrios terceirizados que cir- SELEMEE o, o pano @ | proteg a
; i~d 0 culem pelo ambiente controlado devem rece- ClelEgle © 65 FeEefies Ch Eiements et
O_ servico deve prover e manter COﬁdK}O@_S . . . b P . profissionais envolvidos nos respectivos riscos
= de infraestrutura que garantam conforto, pri-  Verificar se o ambiente e a infraestrutura er 0 mesmo treinamento. (validade de dois anos).

L] v_omdade e seguranca dos _p_roﬂsswono\s, pa- propiciam conforto, privacidade e seguranga. O plano de protecdo radiolégica da ins-

cientes, acompanhantes e visitantes. tituicdo deve ser disponibilizado a todos os
- < < " envolvidos, assim como deve ser divulgado e
Ain raestrutura deve estar de acordo com implementado.
asrecomendacdes minimas das RDC 50/2002,
RDC 307/2002, RDC 330/2019, RDC 38/2008 e O servico deve planejar a manutencdo

N recomendagbes da CNEN, quando aplicaveis  vierificar se o ambiente e a infraestrutura predial preventiva e corretiva, garantindo a

& a0 tipo do servico prestado, ou a outras legis-  grendem as legislagses vigentes. @ seguranca e identificando necessidades de  vrificar o plano de manutengéo preventiva
lagdes que venham a substitui-las. v melhoria. e corretiva e evidéncias do seu cumprimento.

Verificar documentagdo regulatéria e de Evidéncias do cumprimento do plano de-
vistoria do corpo de bombeiros. vem ser mantidas.

Os Gmb\ent.es do serwgo(deven’j ser delimi- Quando necessdria d realizagdo de cons-
tlodos e classificados em dreas livres ou em trucdes, adequacdes ou reformas, a direcdo
dreas c;ohtrolodos, segun;lo as caracteristicas & do servico deve planejar as agdes e dispor de Verificar o plano de construcdo e reformas ¢
das atividades desenvolvidas em cada am- = projetos atualizados e regularizados junto cos plal LruG
biente. o 6rgdos competentes, que tenham como foco @ CeEUMEMERED fE EEmeee)

Verificar os acessos s dreas controladas e ~ S :

M f ieo . P ~ . L a protecdo radioldgica dos equipamentos,

G Os ambientes classificados como dreas se h¢ sinalizagéo de riscos e que limitam o i rtDoL < 9 di i 3 E) balh
controladas, devem ter medidas especificas geesso. nstatacoes e os procedimentos de trabatho.
de protecdo e seguranga para controlar, pre- . . "
venir ou limitar as exposicdes potenciais & Durante reformas, o servico deve disponibi- ~ Verificar se as sinalizacées garantem a se-
radiacéo e ao campo magnético, de acordo o lizar sinalizacdo clara e de facil compreensdio  9uranca dos profissionais, pacientes, acom-
com a legislacdo vigente, com a devida sina- 5 aos profissionais, pacientes, acompanhantes Panhantes e visitantes.
lizagéo. e visitantes, para evitar ocorréncias de dci-  pgrqg servicos de telerradiologia, verificar a

) _ o dentes e/ou eventos adversos. seguranca dos profissionais.
Avisos de radiagdo ionizante devem ser co-
locados em lugares apropriados nos devidos ., ’

© ambientes. Verificar os avisos e os locais onde foram co- O senig el estgbelecer 3 Uy

= . locados e se garantem a seguranca dos pa- g‘) as rotas de fuga, treinar seus colaboradores

0] G (5 - ot i i b didas de eva-

Avisos de risco eletromagnético devem ser o (internos e terceiros) sobre as medi . S
9 ) cientes, acompanhantes e visitantes. o . dial i efie Sinelies Verificar a sinalizacdo da rota de fuga, o
colocados em lugares apropriados nos am- i Clerge® fericeliell @ Efeleililr GUE el SineliEe] j v : .
bientes de RM. = cdio clara e de fécil compreensdo das saidas  treinamento e evidéncias de implementacdo.
5 de emergéncia.
Os ambientes que envolvam FOdIO}QOO joni- Registros devem ser mantidos.
zante devem ter blindagem plumbifera que
ggrsglggdz grgi@eoo Eo EIlEEES GRS € Verificar os laudos de protecdo plumbifera. O servico deve monitorar os equipamentos
b} X : —— rerlle el T de infraestrutura, como elevadores, sistema
3 . . I A H AFri &

o O ambiente de RM deve ter blindagemn que edm car Ofp ant do e[cofcg oe Otp antace de agua, energia elétrica, protecdo contra , , g
EEIlE 6 PrEiesse G GTBERE GiETe 6o indagem fornecida pelo fabricante. o descarga elétrica, climatizacéo, combate a \/emflcqro monitoramento dos equipamen-
elevado campo magnético (limite méximo de = incéndios, alerta de emergéncia, de acordo oS descritos nesse item e os respectivos regis-
5Gauss) com o porte e dimensionamento das suas tros

instalagoes.
Deve haver acesso pdra pacientes e pro- Registros devem ser mantidos.
fissionais com dificuldade de locomogdo e Verifitear s2 @ infeesiuie 6 CEEsEs g o ico d tabel identifi .

© } h = servico deve estabelecer identificagdo e - .

=t acesso pNoro pacientes que ‘hecesswtom de rante a seguranca de pacientes com dificul- conielE ge entrada e saida de essoasg ma- Verificar como é feito o controle de entrada

n locomogdo por maca, provenientes de outros - [ o - dep ' . esaida de pessoas, materiais e equipamentos

; dade de locomogéo. = terigis e equipamentos e orientar quanto as P ' EquIp
servigos, de forma segura e de acordo com a w e se garante a seguranca patrimonial e das

legislacdo vigente.

permissdes de acesso e circulagdo nas suas
instalagoes.

pessodas.
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5114

5115

As exposicdes & radiagdo dos pacientes de-
vem ser otimizadas ao valor minimo neces-
sdrio para obtengdo de imagens compativeis
com os padroes aceitdveis de qualidade de
imagem.

As doses de radia¢do para tomografia de-
vem, sempre que possivel, estar de acordo
com os par@metros estabelecidos nas diretri-
zes de tomografia preconizadas pelo Padi

Quando aplicdvel, é obrigatério o uso de sis-
tema automatico de controle de dose.

€ obrigatéria a descrigéio de rotina para
silenciar ou transpor os alertas de excesso
de radiagéo emitidos pelo equipamento du-
rante o estudo.

€ recomenddvel que se mantenha regis-
tro de dose de radiagdo por paciente e por
exame e que seja feita andlise critica perié-
dica desses dados.

Relatorios de Dose de radia¢do devem se-
guir o padréio DICOM, ou seja, Radiation
Dose Structured Report (RDSR).

€ recomenddvel que se mantenha regis-
tro das doses individuais dos pacientes sub-
metidos a exames com radiagdo no mesmo
servigo.

€ recomenddvel que se mantenha esti-
mativa das doses absorvidas pelos érgdos
dos pacientes submetidos a exames de me-
dicina nuclear, conforme recomendagées
da Agéncia Internacional de €nergia AtS-
mica (IAEA).

Devem ser seguidas as recomendacgdes so-
bre a utilizacdo de vestimenta de protegdo
individual compativel com o tipo de proce-
dimento radiolégico, de acordo com a legis-
lagdo, para profissionais, acompanhantes e
pacientes.

Testes periddicos nas vestimentas de pro-
tecdo devem ser realizados e registrados, ga-
rantindo a eficdcia da seguranca na exposi-
¢do radioldgica.

O armazenamento dos equipamentos de
protecdo radiolégica individuais deve ser ade-
quado para que se evite perda da eficdcia.

Verificar evidéncias da orientac¢do para que
se obtenha a menor exposicdo & radiacdo
possivel (protocolos de exames) e se tém sido
utilizadas vestimentas de protecdo.

Verificar se existe e se estd sendo utilizado o
mecanismo automdtico de reducdo de dose
(principalmente tomografial).

Verificar qual a rotina para silenciar ou
transpor alertas de excesso de radiacdo emi-
tidos pelos equipamentos.

Verificar os registros de controle da qualida-
de das vestimentas disponiveis para uso.

Verificar o armazenamento correto dos
equipamentos de protecdo (aventais de
chumbo n@o podem ser armazenados “do-
brados”)
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Oservigodeve implantar o PGRSS, atenden- Verificar a existéncia do PGRSS, se esta efe-
do aos requisitos da RDC 222/2018 ou outra le-  tivamente implementado e se atende s exi-
gislagdo vigente que venha a substitui-la. géncias legais minimas.

Pouca iluminagdo, silencioso e ergondmico.
O servigo de telerradiologia deve prover e . o .
manter condicdes de infraestrutura que ga-  As configuragées minimas das estagées de
rantam ambiente adequado para a confec- trabatho também devem ser consideradas
¢do de laudo. para confecgdo de laudo no servigo ou remo-
tamente.
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